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Lokalizator ujść kanałów korzeniowych

                                                                                     
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: błękit metylenowy, glikol propylenowy, woda o czystości 
farmakopealnej. 

PRZEZNACZENIE 
Wyrób CANAL DETECTOR przeznaczony jest do lokalizacji ujść kanałów 
korzeniowych podczas leczenia endodontycznego. Niebieski barwnik 
zawarty w wyrobie wnika w ujścia kanałów i zabarwia je na niebiesko, 
ułatwiając odnalezienie ujść głównych kanałów korzeniowych oraz 
lokalizację pęknięć. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w 
spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce. 
Usunąć zębinę w miejscu spodziewanej obecności ujścia kanału, nanieść 
1-3 krople preparatu na dno komory zęba, odczekać 5-10 sekund, 
następnie komorę zęba wypłukać i osuszyć. Punkty zabarwione silniej na 
kolor niebieski wskazują ujścia kanałów korzeniowych. 
Po użyciu wyrobu należy cofnąć tłok strzykawki, aby zapobiec 
wydostawaniu się nadmiaru preparatu, odkręcić aplikator, a następnie 
zakręcić strzykawkę białą zakrętką. 
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator 
służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może 
stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. 

PRZECIWWSKAZANIA 
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu. 

ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI 
Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam. Stosować rękawiczki, 
okulary ochronne i odzież ochronną. 

PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25° C. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Termin przydatności 
do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim. 
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod 
warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu. 

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE 
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do 
wytwórcy. 

OPAKOWANIE 
Strzykawka zawierająca 2 ml preparatu, aplikatory jednorazowe z 
pędzelkiem.
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BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS 

CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: methylene blue, propylene glycol, Ph. Eur. purified water.

INTENDED USE
Product CANAL DETECTOR is intended for use during endodontic 
treatment to identify the root canal orifices. Blue dye contained in the 
product penetrates into root canal orifices turning them blue and making 
it easier to find the main root canal orifices and location of any cracks.

INSTRUCTIONS FOR USE
Before the treatment immerse attached applicator in alcohol (ethyl 
alcohol) and then fix it onto the syringe.
Remove dentine where the root canal orifices are expected, insert 
1-3 drops of preparation on the bottom of the tooth cavity, wait 5-10 
seconds, then rinse and dry the tooth cavity.  The points colored intense 
blue indicate the root canal orifices. 
After using the product, withdraw the syringe piston to prevent overflow 
of preparation, screw off the applicator and then screw the white plug on 
the syringe.
Product intended for multiple use except the applicator which is for single 
use only.  Multiple use of applicator may cause the risk of reinfection.

CONTRAINDICATIONS
Do not use in patients who are hypersensitive to any of the ingredients. 

PRECAUTIONS
Use rubber dams while working with the product.  Use disposable gloves, 
protective glasses and clothing,

STORAGE
Store in original packaging below 25° C. Keep out of reach of children. The 
expiry date is on the direct packaging.
Once container is open, the expiry date doesn’t change if the container is 
securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the 
manufacturer.

PACKAGING
Syringe with 2 ml of preparation, disposable brush applicators.

                                                          

Indicador de los orificios de los canales radiculares

                                                                                     
ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES 

INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR 

ODONTÓLOGOS PROFESIONALES 

COMPOSICIÓN: azul de metileno, propilenglicol, agua de pureza 
conforme con los requisitos de la farmacopea.

USO
El producto CANAL DETECTOR está concebido para la indicación de los 
orificios de los canales radiculares durante los tratamientos endodónticos. 
El colorante azul contenido en el producto penetra en los orificios de 
los canales tiñéndolos de azul, lo cual facilita la tarea de encontrar los 
orificios de los canales radiculares principales, así como la ubicación de 
fisuras.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de comenzar el tratamiento procede sumergir el aplicador incluido 
en el suministro en alcohol (alcohol etílico) y luego introducirlo en la 
jeringa.
Retirar la dentina en el lugar esperado del orificio, introducir 1-3 gotas 
de la preparación en el fondo de la cámara del diente, esperar 5-10 
segundos, después limpiar y secar la cavidad pulpar. Los puntos que 
presenten más coloración azul indicarán los orificios de los canales 
radiculares.
Tras el uso del producto, hacer retroceder el émbolo de la jeringa 
para impedir una expulsión excesiva de la preparación, desenroscar el 
aplicador y cerrar la jeringa con el tapón de rosca blanco.
El producto es reutilizable, pero el aplicador es desechable. La 
reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones 
secundarias.

CONTRAINDICACIONES
No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del 
producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Emplear un dique dental a la hora de trabajar con el producto. Emplear 
guantes, gafas y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO
Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25° C. 
Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se 
encuentra en el envase directo del producto.
Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a 
condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse 
al fabricante.

ENVASE
Jeringa con 2 ml del producto, aplicadores desechables con pincel.
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LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION

LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: bleu de méthylène, propylène glycol, eau Ph. Eur.

UTILISATION PREVUE
Le produit CANAL DETECTOR est destiné à localiser les orifices des canaux 
radiculaires lors du traitement endodontique. Le pigment bleu contenu 
dans le produit pénètre dans les orifices canalaires et les colore en bleu, 
facilitant ainsi la détection des principaux orifices de sortie des canaux et 
la localisation des fissures.

MODE D’EMPLOI
Avant de procéder à l’intervention, tremper l’applicateur dans de l’alcool 
éthylique, puis l’installer sur la seringue.
Enlever la dentine à l’endroit prévu pour la présence d’un orifice canalaire, 
appliquer 1-3 gouttes de produit sur le fond de la chambre pulpaire, 
attendre 5 à10 secondes, puis rincer et sécher la chambre pulpaire. 
Les points fortement colorés en bleu indiquent les orifices des canaux 
radiculaires.
Après l’utilisation du produit, rétracter le piston de la seringue pour 
empêcher tout déversement de l’excès du produit, dévisser l’applicateur, 
puis visser le bouchon blanc sur la seringue.
Produit à usage multiple, sauf l’applicateur jetable. L’utilisation multiple 
de l’applicateur peut entraîner un risque d’infection secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux 
composants du produit.

PRECAUTIONS
Utiliser une digue dentaire lors de la manipulation du produit. Utiliser des 
gants, des lunettes et des vêtements de protection.

CONSERVATION
Conserver le produit dans son emballage d’origine à une température 
inférieure à 25 °C. Tenir hors de portée des enfants. La date limite 
d’utilisation est indiquée sur l’emballage direct.
Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de 
refermer hermétiquement l’emballage après chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au 
fabricant.

CONDITIONNEMENT
Seringue contenant 2 ml de produit, applicateurs jetables avec pinceau.
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Indikator der Wurzelkanalmündungen
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BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE 

PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN 

ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Methylenblau, Propylenglykol, Wasser (Ph. Eur.).

VERWENDUNGSZWECK
CANAL DETECTOR wird bei endodontischen Behandlungen zur 
Lokalisierung von Wurzelkanalmündungen verwendet. Der im Produkt 
enthaltene blaue Farbstoff dringt in die Mündungen der Wurzelkanäle 
ein und färbt sie blau. So wird das Auffinden der Mündungen von 
Hauptwurzelkanälen und Bruchstellen erleichtert.

GEBRAUCH
Vor Anwendung den beigefügten Applikator in Alkohol eintauchen 
(Ethylalkohol) und nachfolgend auf die Spritze setzen.
Das Dentin an der Stelle, an der die Mündung des Wurzelkanals 
vermutet wird, entfernen. 1 bis 3 Tropfen des Präparats auf den Boden 
der Zahnkammer geben und 5 bis 10 Sekunden einwirken lassen. Die 
Zahnkammer spülen und trocknen. Die stark blau eingefärbten Stellen 
weisen auf die Mündungen der Wurzelkanäle hin.
Nach dem Gebrauch den Spritzenkolben zurückziehen, um das 
Auslaufen des Präparats zu verhindern. Den Applikator abschrauben 
und anschließend die Spritze mit dem weißen Schraubverschluss 
verschließen.
Das Produkt ist zur Mehrfachanwendung bestimmt, der Applikator 
hingegen ist ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des 
Applikators besteht das Risiko einer Sekundärinfektion.

GEGENANZEIGEN
Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die 
Bestandteile des Präparats anwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Beim Einsatz des Produkts Kofferdam verwenden. Beim Einsatz des 
Produkts geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe 
tragen.

AUFBEWAHRUNG
In Originalverpackung unter 25 °C aufbewahren. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung 
angegeben.
Das Haltbarkeitsdatum ändert sich nach dem Öffnen nicht, sofern die 
Packung nach Gebrauch wieder fest verschlossen wird.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder an den 
Hersteller zurückzusenden.

VERPACKUNG
Spritze à 2 ml Präparat, Einmalapplikatoren mit Pinsel.

Локалізатор усть кореневих каналів

                                                                                     
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ 

НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЛІКАРЕМ СТОМАТОЛОГОМ

CКЛАД: метиленовий синій, пропіленгліколь, вода очищена 
відповідно до вимог Європейської Фармакопеї.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Препарат CANAL DETECTOR призначений для локалізації усть 
кореневих каналів під час ендодонтичного лікування. Синій барвник, 
що міститься у препараті, проникає в устя каналу і забарвлює його 
у синій колір, сприяючи встановленню місцезнаходження усть 
головних кореневих каналів і наявність тріщин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Перш ніж розпочати процедуру, аплікатор, що додається слід 
занурити в етиловий спирт і встановити на шприц.
Видалити дентин у можливому місці устя каналу, нанести 1-3 краплі 
на дно кишені зуба, залишити на 5-10 секунд, промити і висушити. 
Ділянки, сильніше забарвлені у синій колір, вказують на устя 
кореневих каналів.
Після використання продукту, відтягнути поршень шприца для 
запобігання витікання надлишків препарату, відкрутити аплікатор, 
закрити шприц білою кришкою.
Продукт призначений для багаторазового використання. Аплікатор, 
що додається до препарату, призначений для одноразового 
використання. Багаторазове використання аплікатора може 
викликати вторинну інфекцію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Підвищена чутливість до одного зі складників препарату.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час процедури використовувати кофердам. Застосовувати захисні 
окуляри, захисні рукавички, захисний одяг.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 
25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності 
вказаний на первинній (внутрішній) упаковці.
Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови 
щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ УПАКОВКИ
Відходи упаковки слід передати на підприємство з утилізації або 
повернути виробнику.

УПАКОВКА
Шприц, що містить 2 мл препарату, одноразові аплікатори з 
пензликом.
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Детектор для распознавания устьев каналов

                                                                                     
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ 

ИНСТРУКЦИЕЙ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-

СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: метиленовая синь, пропиленгликоль, очищенная вода.

НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт CANAL DETECTOR предназначен для распознавания устьев 
корневых каналов во время эндодонтического лечения. Синий 
краситель, содержащийся в продукте, проникает в устья каналов и 
окрашивает их синим цветом, что облегчает распознавание устьев 
главных корневых каналов и расположение трещин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед началом процедуры прилагаемый аппликатор погрузить в 
этиловый спирт, а затем поместить на шприце.
Удалить дентин на месте предполагаемого устья канала, нанести 1-3 
капли препарата на дно полости зуба, подождать 5-10 секунд, затем 
полость зуба промыть и высушить. Точки, которые сильнее окрашены 
в синий цвет, показывают устья корневых каналов.
После использования продукта следует оттянуть поршень шприца, 
чтобы предотвратить утечку излишков препарата, затем открутить 
аппликатор и закрыть шприц белой крышкой.
Изделие предназначено для многократного использования, 
в то время как аппликатор предназначен для однократного 
использования. Многократное использование аппликатора может 
представлять опасность вторичной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к 
компонентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе с продуктом использовать коффердам. Использовать 
перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. 
Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности находится на 
первичной упаковке.
После вскрытия упаковки срок годности не изменяется при условии 
плотного ее закрытия после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ
Использованные емкости следует передать для утилизации или 
вернуть производителю.

ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ
Шприц, содержащий 2 мл препарата, одноразовые аппликаторы с 
кисточкой.
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Rilevatore di orifizi canalari

                                                                                     
PRIMA DELL’UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE 

ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: blu di metilene, glicole propilenico, acqua di purezza 
farmacopea.

APPLICAZIONE
Il prodotto CANAL DETECTOR ha lo scopo di rilevare gli orifizi canalari 
durante il trattamento endodontico. Il colorante blu presente nel 
prodotto penetra negli orifizi canalari e li tinge di blu, facilitando il 
ritrovamento degli orifizi dei canali radicolari principali e la localizzazione 
di fessure.

MODALITÀ D’USO
Prima di iniziare il trattamento, immergere l’applicatore acceso nell’alcool 
(alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa.
Eliminare la dentina nel punto della presunta presenza di orifizio canalare, 
mettere 1-3 gocce di preparato sul fondo della cavità dentale, attendere 
5-10 secondi, successivamente sciacquare la cavità del dente ed 
asciugarla. I punti con maggior tintura di colore blu, indicano la presenza 
di orifizi canalari.
Dopo l’uso del prodotto, bisogna ritirare il pistone della siringa per 
prevenire la fuoriuscita dell’eccesso del preparato, svitare l’applicatore e 
chiudere la siringa con il tappo bianco.
Il prodotto può essere usato più volte, invece l’applicatore è monouso. 
L’uso multiplo dell’applicatore può comportare il rischio di infezione 
retrograda.

CONTROINDICAZIONI
Non usare nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.

PRECAUZIONI
Durante il lavoro con il preparato usare il dental dam. Indossare i guanti, 
gli occhiali di protezione e gli indumenti di protezione.

CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore 
ai 25° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si 
trova sulla confezione diretta.
Dopo l’apertura, il prodotto mantiene la scadenza a condizione che venga 
chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un’azienda di 
smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Siringa contenente 2 ml di preparato, applicatori monouso con il 
pennello.

                                                          

Detector al orificiilor canalelor radiculare

                                                                                     
ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA 

INSTRUCȚIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZIȚIE: albastru de metilen, propilen glicol, apă pură farmaceutică.

UTILIZARE
Produsul CANAL DETECTOR este destinat utilizării în timpul tratamentului 
endodontic pentru identificarea orificiilor canalelor radiculare. Colorantul 
albastru conţinut de produs penetrează orificiile canalelor radiculare şi le 
colorează în albastru, facilitând găsirea canalelor principale şi identificarea 
fisurilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Înainte de începerea tratamentului, aplicatorul trebuie să fie introdus în 
spirt (alcool etilic) şi apoi fixat pe seringă.
Înlăturaţi dentina în zona în care este orificiul canalului, aplicați 1-3 
picături de preparat la baza cavităţii dintelui, aşteptaţi 5-10 secunde, apoi 
clătiţi şi uscați interiorul dintelui. Punctele colorate mai intens în albastru 
indică orificiul canalelor radiculare.
După utilizarea produsului, trageţi pistonul seringii cu scopul prevenirii 
scurgerii în exces a preparatului, desfiletați aplicatorul, iar apoi înfiletați 
seringa cu capacul alb.
Produsul este destinat utilizării multiple, cu excepţia aplicatorului, care 
este de unică folosinţă. Utilizarea multiplă a aplicatorului poate crea 
pericol de infecție secundară.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizaţi produsul la pacienţii cu hipersensibilitate la componentele 
acestuia.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
În timp ce se lucrează cu produsul folosiţi folia de digă. Folosiţi mănuşi, 
ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie.

DEPOZITARE
A se păstra în ambalajul original, la o temperatura de până la 25° C. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. Perioada de valabilitate este indicată pe 
ambalajul primar.
Odată ce recipientul este deschis, perioada de valabilitate nu se schimbă, 
cu condiția ca acesta să fie închis ermetic după fiecare utilizare.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Recipientele goale trebuie să fie eliminate sau returnate producătorului.

AMBALAJUL
Seringă ce conține 2 ml de preparat, aplicatoare de unică folosință cu 
perie.

                                                          

Gyökércsatornabemenet-indikátor

                                                                                     
HASZNÁLAT ELŐTT OVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL: metilénkék, propilén-glikol, ioncserélt víz (Ph.Eur.).

JAVALLATOK
A CANAL DETECTOR termék a gyökércsatornák nyílásának lokalizálását 
szolgálja. Kék pigment-részecskéi behatolnak a gyökércsatorna 
kezdetébe, és azt megfestve jelölik a fő csatornák nyílását, megkönnyítve 
ezzel a gyökércsatorna preparálását, illetve apróbb törések, repedések 
észlelését.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A kezelés megkezdése előtt a mellékelt adagolót alkoholba (etil-
alkoholba) kell áztatni, majd ezt követően fel kell azt helyezni a 
fecskendőre.
Távolítsa el a dentint onnan, ahol a csatorna nyílása várható, majd 
cseppentsen 1-3 cseppet az indikátor folyadékból a preparált részre (a 
kavitás aljára). Várjon 5-10 másodpercet, öblítse le, majd szárítsa meg 
a kavitást. Az intenzíven megfestett területek jelzik a gyökércsatornák 
bemeneti nyílását.
Használat után húzza vissza a fecskendő dugattyúját, hogy megállítsa az 
anyag esetleges szivárgását, csepegését. Csavarja vissza a fehér kupakot 
az adagoló helyére.
A termék többszöri használatra alkalmas, az adagoló azonban egyszeri 
használatra szolgál. Az adagoló többszöri felhasználása másodlagos 
fertőződés veszélyével jár.

ELLENJAVALLATOK
Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely 
összetevőjére!

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Használata során mindig használjon kofferdam gumit, védőkesztyűt, 
védőszemüveget és védőruházatot. 

TÁROLÁS
Eredeti kiszerelésében 25° C alatti hőmérsékleten tárolható. Gyermekektől 
távol tartandó! A termék lejárati ideje a közvetlen csomagoláson 
olvasható.
Felbontás után a termék lejárati ideje nem változik, ha minden használat 
után légmentesen visszazárja.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK LESELEJTEZÉSE
Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a 
gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERELÉS
2 ml készítmény fecskendőben, eldobható adagolók ecsetekkel.

                                                          

Индикатор за проходите в зъбния канал

                                                                                     
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ 

СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: син метилен, пропилен гликол, пречистена вода.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
CANAL DETECTOR е предназначен за ползване по време на 
ендодонтско лечение за откриване на проходите в кореновия 
канал. С проникването на синия продукт в отворите на канала те се 
оцветяват в синьо, по-лесно се намират главните отвори на канала и 
индикират пролуките.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди използване потопете апликатора в спирт (етилов алкохол), 
след това го поставете в спринцовката.
Отстранете дентина на местата, където следва да са отворите, 
поставете 1-3 капки от препарата в зъбния кавитет и изчакайте 
5-10 секунди. След това промийте и подсушете кавитета. Силно 
оцветените в синьо точки показват проходите на зъбния канал.
За да избегнете излишно изтичане на препарата, след употреба 
изтеглете буталото на спринцовката, развинтете апликатора и 
поставете бялата запушалка.
Продуктът е за многократно ползване, а апликаторите са еднократни. 
Многократното ползване на апликаторите може да предизвика риск 
от инфекция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се ползва от пациенти, алергични към съставките на препарата.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
При работа с препарата използвайте кофердам. Използвайте 
еднократни ръкавици, защитни очила и облекло.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 
25 °C. Съхранявайте на недостъпно за деца място. Датата на годност 
се намира непосредствено на опаковката.
След отваряне на опаковката срокът на годност не се променя, ако 
след всяка употреба тя се затваря плътно.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА
Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА
Cпринцовка 2 мл препарат, еднократни апликатори с четчици.

                                                          

Šaknų kanalų angų žymeklis

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDĖTIS: metileno mėlynasis, propilenglikolis, farmacinio švarumo 
vanduo.

PASKIRTIS
CANAL DETECTOR produktas skirtas kanalų angų žymėjimui 
endodontinio gydymo procese. Produkto sudėtyje esantis dažiklis 
įsiskverbia į kanalų angas ir jas nudažo mėlyna spalva, palengvinant 
pagrindinių kanalų angų ir skilimų identifikavimą.

NAUDOJIMO BŪDAS
Prieš pradedant procedūrą aplikatorių pamerkti spirite (etilo alkoholis), po 
to patalpinti švirkšte.
Pašalinkite visus plika akimi matomus ėduonies židinius, užlašinkite 
vieną preparato lašą ant apdorojamo ploto, palaukite 5-10 sekundžių, 
nuplaukite ir išdžiovinkite. Intensyvesne raudona spalva nudažytos vietos 
parodo ėduonies apimtas dentino vietas.
Po naudojimo atitraukite švirkšto stūmoklį taip, kad preparatas 
neištekėtų, atsukite aplikatorių ir uždarykite švirkštą baltuoju dangteliu.
Gaminys yra skirtas daugkartiniam panaudojimui, tačiau aplikatorių 
galima panaudoti tik vieną kartą. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas 
gali privesti prie pakartotinės infekcijos.

KONTRAINDIKACIJOS
Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Dirbdami su preparatu naudokite koferdamą. Naudokite pirštines, 
apsauginius akinius ir drabužius.

SAUGOJIMAS
Laikyti originalioje pakuotėje 25°C temperatūroje. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pakuotės.
Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno 
naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.

PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Tuščias pakuotes reikia utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖ
Švirkštas, kuriame yra 2 ml preparato, vienkartinis aplikatorius su teptuku.

Datum poslední aktualizace: 02.10.2019/5

25°C

CS CANAL DETECTOR

Indikátor vyústění kořenových kanálků  

                                                                                     
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD 

VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: methylenová modř, polypropylenglykol, čištěná voda. 

URČENÍ 
Výrobek CANAL DETECTOR je určený k lokalizaci vyústění kořenových 
kanálků během endodontického ošetření. Modré barvivo obsaažené ve 
výrobku proniká do vyústění kanálků, zbarvuje je na modro a usnadňuje 
vyhledání vyústění hlavních kořenových kanálků a trhlin. 

ZPŮSOB POUŽITÍ 
Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do lihu (etanolu) a 
následně nasadit na stříkačku. 
Odstraňte zubovinu v místě předpokládaného místa vyústění kanálku, 
naneste 1–3 kapky přípravku na dno dutiny zubu, vyčkejte 5–10 sekund, 
následně dutinu zubu vypláchněte a vysušte. Body zabarvené silně 
modrou barvou signalizují vyústění kořenových kanálků. 
Po použití výrobku musíte stáhnout píst stříkačky, abyste zabránili úniku 
nadměrného množství přípravku, odšroubujte aplikátor a následně 
stříkačku zašroubujte bílým šroubovacím uzávěrem. 
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k 
jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko 
sekundární kontaminace. 

KONTRAINDIKACE 
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, 
ochranné brýle a ochranný oděv. 

SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah 
dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. 
Pokud je obsah balení po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke 
změně doby jeho použitelnosti. 

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU 
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci. 

OBAL 
Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory se štětečkem.

                                                          


