PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA
WYROB DO STOSOWANIA WY£ACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKEAD: wersenian disodowy (EDTA 15%), nadtlenek mocznika 10%, substancje
pomocnicze.

PRZEZNACZENIE

Preparat ENDO-PREP CREAM stosuje sie do chemiczno-mechanicznego
opracowywaniakanatéw korzeniowych.Zawarty w preparacie EDTAwspomaga
usuwanie soli wapnia ze zwapniatych kanatéw oraz miazgi, pozwalajac na
szybsze oczyszczenie i uksztattowanie kanatéw. W potaczeniu z podchlorynem
sodu dziata rozjasniajgco na zeby przebarwione w wyniku martwicy. W
wyniku reakgji nadtlenku mocznika i NaOCl powstajg duze ilosci piany, ktéra
pozwala na usuwanie kawatkéw miazgi oraz zebiny z opracowywanego kanatu.
Substancje poslizgowe zawarte w wyrobie utatwiaja wprowadzenie narzedzia
do kanatu i minimalizuja mozliwo$¢ ztamania narzedzia w kanale.

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do zabiegu nalezy zataczony aplikator zanurzy¢

w spirytusie (alkohol etylowy), a nastepnie umiesci¢ na strzykawce.

Po otwarciu komory zeba przeptukac jg podchlorynem sodu.

Wypetni¢ komore zeba preparatem przy pomocy zataczonego aplikatora lub
umiesdci¢ preparat bezposrednio na narzedziu kanatowym. Opracowywac
kanat mechanicznie przeptukujac roztworem podchlorynu sodu. Doktadnie
wyptuka¢ preparat z kanatéow i komory zeba przy pomocy roztworu
podchlorynu sodu, az do momentu, kiedy przestanie sie pieni¢. Wyréb
przeznaczony jest do wielorazowego uzycia, natomiast aplikator stuzy do
uzycia jednokrotnego. Wielokrotne uzycie aplikatora moze stwarzac ryzyko
wtérnego zakazenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosowac u pacjentéw z nadwrazliwoscia na sktadniki preparatu.

Nie pozostawia¢ preparatu w kanale ani w komorze zeba pomiedzy wizytami.
Moze to doprowadzi¢ do nadmiernego zmiekczenia zebiny.

SRODKI OSTROZNOSCI

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas opracowywania kanatu
w okolicy otworu anatomicznego, gdyz moze dojs¢ do perforacji korzenia
poprzez narzedzia kanatowe. Moze powodowac powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu.

W razie kontaktu sptukac duzg ilosciag wody. Jesli podraznienia nie ustepuja
skontaktowac sie z lekarzem. W razie spozycia nie zmusza¢ do wymiotéw.
Wypi¢ duza ilos¢ wody. Skontaktowac sie zlekarzem. Podczas pracy zwyrobem
stosowac koferdam. Stosowac rekawiczki, okulary ochronne i odziez ochronna.
W przypadku wystapienia powaznego incydentu zwigzanego z wyrobem
nalezy ten fakt zgtosi¢ producentowi i wtasciwemu organowi Panstwa, w
ktérym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 2-15°C.
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Termin przydatnosci do
uzycia znajduje sie na opakowaniu bezposrednim. Po otwarciu opakowania
okres waznosci nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po
kazdorazowym uzyciu.

TRANSPORT

Wytwdrca dopuszcza transport wyrobu przez okres nie dtuzszy niz

10 dni w temperaturze nie przekraczajacej 40°C. Krotkotrwaty transport w
podanym zakresie temperatur nie wptywa na bezpieczenstwo i skutecznos¢
dziatania wyrobu przez caty okres przydatnosci wyrobu do uzycia.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zuzyte opakowania nalezy przekazac do utylizacji lub zwréci¢ do wytwércy.

OPAKOWANIE
Strzykawka zawierajaca 2 ml, 5 ml lub 10 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.

Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2021/10

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: disodium edetate (EDTA 15%), urea peroxide 10%, excipients.

INTENDED USE

ENDO-PREP CREAM is intended for chemo-mechanical root canal preparation.
EDTA in the product helps to remove calcium salts and pulp from decalcified
root canals, allowing faster cleaning and shaping the canals. When used
together with sodium hypochlorite, it whitens the teeth that can be discolored
due to necrosis. Abundant foam created as a result of the reaction between
urea peroxide and NaCl allows removing debris remaining and dentine from
the prepared canal. Lubricating substances in the product facilitate the
introduction of the tool into the duct and minimize the possibility of breaking
the tool in the canal.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before the treatment, immerse the attached applicator into ethyl alcohol and
then place it onto the syringe. Open the tooth cavity and rinse it with sodium
hypochlorite.

Insert the preparation into tooth cavity using the attached applicator or
place it directly on the root canal tool. Prepare the canal mechanically while
simultaneously rinsing it with sodium hypochlorite.

Rinse the root canal and the cavity with sodium hypochlorite until it s\tops
foaming. A reusable product with a single-use applicator.

Re-using the applicator may cause the risk of reinfection.

CONTRAINDICATIONS

Do not use for patients who are hypersensitive to the product components. Do
not leave ENDO-PREP CREAM in the canal or the tooth cavity between visits.
This can lead to excessive softening of dentin.

PRECAUTIONS

Caution is advised when preparing the canal close to the apex area, as the
tool may cause perforation of the canal. May cause severe skin burns and eye
damage. In case of contact rinse with plenty of water. Seek medical advice if
irritation doesn’t stop. If swallowed, do not induce vomiting.

Drink plenty of water.

Seek medical advice. Use a rubber-dam when working with the product.

Use protective gloves, glasses and protective clothing.

Any serious incident involving the product should be reported to the
manufacturer and the competent authority of the State in which the user or
patient is domiciled.

STORAGE

Store in original packaging between 2-15°C. Keep out of reach of children.
Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry
date does not change if the container is securely closed after each use.

TRANSPORT

The product can be shipped for a maximum of 10 days under 40°C. Short-
distance shipping and handling within the recommended temperature range
does not affect the safety and efficacy of the product throughout its shelf life.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the
manufacturer.

PACKAGING
Syringe containing 2ml, 5 mlor 10 ml of the preparation, disposable applicators.

Last update: 06.12.2021/10

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES
) INSTRUCCIONES .
EL PRODUCTO ESTA CONCEBIDO PARA SU USO UNICAMENTE POR
ODONTOLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICION: versenato disédico (EDTA 15%), peréxido de carbamida 10%,
excipientes.

uso

La preparacion ENDO-PREP CREAM se emplea para el tratamiento quimico-
mecanico de los canales radiculares. EI EDTA contenido en el producto facilita la
eliminacion de sales de calcio de los canales calcificados y de la pulpa dentaria,
favoreciendo una limpieza y conformacion mas rapida de los canales. Junto
con el hipoclorito de sodio actia como un agente aclarador en los dientes
pigmentados en consecuencia de la necrosis. Debido a la reacciéon del peréxido

de carbamida con NaOCI se producen grandes cantidades de espuma que
permite eliminar fragmentos de la pulpa y de la dentina del canal tratado. Las
sustancias lubricantes contenidas en el producto facilitan la introduccién del
instrumento en el canal y minimizan la posibilidad de romper el instrumento
una vez colocado en el canal.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar el tratamiento procede sumergir el aplicador incluido en
el suministro en alcohol (alcohol etilico) y luego introducirlo en la jeringa. Tras
abrir la cavidad pulpar enjuagarla con hipoclorito de sodio.

Rellenar la cavidad pulpar con el producto empleando el aplicador incluido, o
bien, colocar el producto directamente sobre el instrumento para los canales
radiculares. Realizar el tratamiento mecanico del canal enjuagandolo con una
solucién de hipoclorito de sodio. Lavar bien el producto de los canales y de la
cavidad pulpar empleando la solucién de hipoclorito de sodio hasta dejar de
notar la espuma. El producto es reutilizable, pero el aplicador es desechable. La
reutilizacion del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

CONTRAINDICACIONES

No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del
producto. No dejar el producto en el canal ni en la cavidad pulpar entre las
consultas. Esto puede provocar un ablandamiento excesivo de la dentina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Prestar una atencion especial a la hora de tratar el canal en el drea del foramen
anatémico, ya que puede producirse la perforacion de la raiz por medio de los
instrumentos aplicados al canal. Puede causar serias quemaduras en la piel y
lesiones en los ojos. En caso de contacto enjuagar con grandes cantidades de
agua. Si la irritacion persiste, consultar a un médico. En caso de ingestion no
inducir vémitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico.
Emplearun dique dental a la hora de trabajar con el producto. Emplear guantes,
gafas y ropa de proteccién.

En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante
y a la autoridad competente del pais donde el usuario o el paciente tiene su
domicilio.

ALMACENAMIENTO

Guardar en el embalaje original a una temperatura de 2-15°C. Guardar fuera del
alcance de los ninos La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo
del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda
alterada, a condicion de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

TRANSPORTE

El fabricante permite el transporte del producto durante el periodo no
superior a 10 dias a temperaturas que no excedan 40°C. Un transporte corte a
temperaturas indicadas no afecta la seguridad ni eficacia del producto durante
su vida util.

MANIPULACION DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminacion o devolverse al
fabricante.

ENVASE
Jeringa con 2 ml, 5 ml o 10 ml del producto, aplicadores desechables.

Fecha de la ultima revisién: 06.12.2021/10

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: acide éthyléne diamine tétra-acétique (EDTA 15%), peroxyde
d’'urée a 10%, excipients.

UTILISATION PREVUE

Le produit ENDO-PREP CREAM est destiné a la préparation chimio-mécanique
du canal radiculaire. LEDTA contenu dans ce produit contribue a éliminer les
sels de calcium et la pulpe des canaux radiculaires calcifiés, permettant ainsi de
nettoyer et de mettre en forme les canaux plus rapidement. Lorsqu'il est utilisé
conjointement avec de I'hypochlorite de sodium, il a un effet éclaircissant sur
les dents décolorées par la nécrose. Par suite de la réaction entre le peroxyde
d'urée et de NaOCl, beaucoup de mousse se produit, permettant d'enlever
du canal les débris de la pulpe dentaire et de la dentine aprés la préparation
du canal. Grace aux substances lubrifiantes contenues dans le produit, il est
beaucoup plus facile de travailler avec des instruments et le risque de rupture
de l'outil dans le canal radiculaire est minimisé.

MODE D’EMPLOI

Avant de procéder a l'intervention, tremper l'applicateur dans de l'alcool
éthylique, puis I'installer sur la seringue. Aprés avoir ouvert la cavité de la dent,
la rincer avec de I'hypochlorite de sodium.

Remplir la cavité avec le produit a I'aide de I'applicateur fourni ou I'appliquer
directement sur I'instrument endodontique. Préparer le canal mécaniquement
tout en le ringant avec une solution d’hypochlorite de sodium. Bien rincer les
canaux et la cavité a l'aide de la solution d’hypochlorite de sodium jusqu’a ce
que le bouillonnement s'arréte. Produit a usage multiple, sauf la pipette jetable.
L'utilisation multiple de l'applicateur peut entrainer un risque d’infection
secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux
composants du produit. Ne pas laisser le produit dans le canal ni dans la
chambre pulpaire entre les visites. Cela peut entrainer un ramollissement
excessif de la dentine.

PRECAUTIONS

Rester particulierement prudent au cours de la préparation du canal dans la
zone de l'apex, car il y a un risque de perforation de la racine avec I'instrument
endodontique. Peut provoquer de graves bralures de la peau et endommager
les yeux. En cas de contact, rincer abondamment a I'eau. En cas d'irritation
prolongée, contacter un médecin. En cas d’'ingestion, ne pas faire vomir la
victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin. Utiliser une digue
dentaire lors de la manipulation du produit. Utiliser des gants, des lunettes et
des vétements de protection.

En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et a l'autorité
publique territorialement compétente selon le lieu d’habitation de I'utilisateur/
du patient.

CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d’origine a une température de 2 a
15°C. Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est indiquée
sur I'emballage direct. Aprés ouverture, la date de péremption ne change pas,
a condition de refermer hermétiquement I'emballage apres chaque utilisation.

TRANSPORT

Le fabricant du produit recommande que la durée du transport n'excéde pas
plus de 10 jours a une température ne dépassant pas 40°C. Un transport a
court terme en suivant les recommandations ci-dessus ne porte ni atteinte a
la sécurité ni a I'efficacité du produit tout au long de la durée de vie du produit.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent étre remis pour recyclage ou retournés au
fabricant.

CONDITIONNEMENT
Seringue contenant 2, 5 ou 10 ml de produit, applicateurs a usage unique.
refermer hermétiquement I'emballage aprés chaque utilisation.

Date de derniere mise a jour: 06.12.2021/10

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRUNDLICH DIE
PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IN
ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Dinatrium-Edetat (EDTA 15%), Harnstoffperoxid (10%),
Hilfsstoffe.

VERWENDUNGSZWECK

Das Praparat ENDO-PREP CREAM wird zur chemisch-mechanischen
Bearbeitung von Wurzelkandlen verwendet. Das im Préparat enthaltene EDTA
fordert die Entfernung von Kalziumsalzen und Zahnmark aus den verkalkten
Wurzelkanalen. Somit wird eine schnellere Reinigung und Formung der
Waurzelkanéle erreicht. In Verbindung mit Natriumhypochlorit hellt es infolge
der Nekrose verfarbte Zdhne auf. Durch die Reaktion von Harnstoffperoxid und
Natriumhypochlorit entsteht eine groBe Schaummenge, die die Entfernung
von verbliebenen Ablagerungen und des Dentins aus dem praparierten
Wurzelkanal erméglicht. Die im Produkt enthaltenen Gleitmittel erleichtern
das Einflihren des Werkzeugs in den Wurzelkanal und minimieren das Risiko
von Werkzeugbruch im Wurzelkanal.

GEBRAUCH
Vor Anwendung den beigefligten Applikator in Alkohol eintauchen
(Ethylalkohol) und nachfolgend auf die Spritze setzen. Nach dem Offnen der

Zahnkammer ist diese mit Natriumhypochlorit zu spilen.

Das Préparat mithilfe des mitgelieferten Applikators oder in die Zahnkammer
fullen oder direkt auf dem Instrument platzieren. Den Wurzelkanal
mechanisch bearbeiten, dabei mit der Natriumhypochloritlésung spiilen.
Das Praparat mit der Natriumhypochloritldsung aus den Wurzelkandlen und
der Zahnkammer griindlich ausspiilen, bis die Schaumbildung aufhért. Das
Produkt ist zur Mehrfachanwendung bestimmt, der Applikator hingegen ist
ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des Applikators besteht das
Risiko einer Sekunddrinfektion.

GEGENANZEIGEN .

Nicht bei Patienten mit etwaiger Uberempfindlichkeit gegen die Bestandteile
des Prdparats anwenden. Das Préparat wahrend der Zeit zwischen den
Behandlungen nicht im Wurzelkanal bzw. in der Zahnkammer belassen. Dies
kann das Dentin zu stark aufweichen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beider Praparation des Wurzelkanalsin der Ndhe des Apex besonders vorsichtig
vorgehen, um eine Perforation der Zahnwurzel mit dem endodontischen
Instrument zu vermeiden. Kann schwere Hautdtzungen und Augenschdden
verursachen. Bei Kontakt mit viel Wasser spilen. Falls die Reizung nicht
abnimmt, einen Arzt konsultieren. Nach Verschlucken kein Erbrechen
herbeiflihren. Viel Wasser trinken. Danach einen Arzt aufsuchen. Beim Einsatz
des Produkts Kofferdam verwenden. Beim Einsatz des Produkts geeignete
Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Im Falle eines schweren Zwischenfalls mit einem Produkt sollte dies dem
Hersteller und der zustdndigen Behdrde des Landes, in dem der Anwender
oder Patient ansdssig ist, gemeldet werden.

AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 2 und 15°C lagern. Fiir
Kinder unzugénglich aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten
Verpackung angegeben. Die Haltbarkeitszeit dndert sich nicht nach dem
Anbrechen der Verpackung, vorausgesetzt die Verpackung wird nach jedem
Gebrauch wieder fest verschlossen.

TRANSPORT

Der Hersteller ldsst den Transport von dem Produkt innerhalb eines Zeitraums
von nicht langer als 10 Tage bei einer Temperatur von héchstens 40°C zu. Ein
kurzfristiger Transport bei der angegebenen Temperatur beeintrdchtigt die
Sicherheit der Anwendung und die Wirksamkeit des Produkts innerhalb der
Haltbarkeitsdauer nicht.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller
zuriickzufuhren.

VERPACKUNG
Spritze a 2 ml, 5 ml oder 10 ml Praparat, Einmalapplikatoren.

Letzte Aktualisierung: 06.12.2021/10

MEPEJ BUKOPUCTAHHAM CJ1 O3HAMOMUTUCA 3 HABEOEHOIO
_HUXKYE IHCTPYKLIEIO
MPOAOYKT MPU3HAYEHUW ONA NPOOECINHOIO BUKOPUCTAHHA NTIKAPEM
CTOMATOJIOTOM

CKNAL: auvHaTpieBa cinb eTuneHgiamiHTeTpaouTtoBoi kucnotn (EATA 15%),
nepokcug kapbamigy 10%, AONOMIXKHI peYOBUHN.

MPU3HAYEHHA

Mpenapat ENDO-PREP CREAM (EHOO-MPEM KPEM) 3acTtocoByeTbca Ana
XimMiUHOT Ta MexaHiuHOT 06pPO6KMN KopeHeBX KaHaniB. BmicT y npenapati EATA
CNpUAE BUAANEHHIO OMEPTBINOI NyNbMNy Ta COMen KanbLilo 3 BaXXKOMPOXiAHNX
KaJibLiMHOBaHMX [iNAHOK, MPUCKOPIOOYM OUKLLEHHA Ta GOPMYBaHHA KaHaniB.
Y noefHaHHi 3 rinoxnopuTom Hatpilo, BiAbintoe 3ybu, AKi 3MiHUAK CBiil Konip
BHACNiJOK HeKpo3y. Y pe3ynbraTi peakuii nepokcugy kap6amigy 3 NaOCl
YTBOPIETLCA MiHA, AKa AO3BONAE BUAANUTA GParMeHTU NMynbnu Ta AeHTUHY
3 KaHany nig yac ob6pobKu. BMIiCT y mpenapaTi peyoBUH, WO MOKpaLlyloTb
KOB3KiCTb, Monerwye NPOHUKHEHHA CTOMAaTOMONYHOrO (HCTPyMeHTa Bran6
KaHany Ta MakCUManbHO OBMEeXY€E MOXIUBICTb MOLWKOLXKEHHA iHCTPYMEHTa
BCEpeAVHi KaHany.

CNOCIb 3ACTOCYBAHHA

Mepw HiXX po3noyaTy Npoueaypy, annikatop, Wo AOAAETLCA CNif 3aHYPUTH B
€TWNIOBWI CNMPT | BCTAHOBWTW Ha WnpwL. MMicna BigKpWTTA NOPOXKHMHY 3y6a, ii
cnif NPOMUTM FiNOXI0OPUTOM HaTpilo.

3anoBHWTM KaHan 3y6a 3a JoNOMOroto annikatopa, Wo A0AAETbCA abo HaHeCTH
npenapat 6e3nocepeAHbO Ha IHCTPYMEHT, AKWA BUKOPWUCTOBYETbCA ANA
06po6KM KopeHeBOro KaHany. Mig yac MexaHiYHOT 06pPO6KK, MPOMUTM KaHan
PO3YMHOM FiNOXJ0PUTY HaTpilo. PeTeNnbHO NPOMUTM KaHanu Ta NOPOXKHUHY
3y6a PO3UMHOM riNOXN0PUTY HaTpilo 0 NOBHOTO BUAANEHHA Npenaparty, To6To,
O MOMEHTY 3HMKHEHHS NiHW. [pofAyKT npu3HayeHUin Ana 6araTopasoBoro
BMKOPUWCTaHHA. AnnikaTop, WO AOAAETbCA [0 Npenapaty, NpusHayeHun ana
O[IHOPa30BOro BUKOPUCTaHHA. baratopa3sose BUKOPUCTaHHA annikaTtopa Moxe
BUKNVKATW BTOPUHHY iHdeKLito.

NPOTUMOKA3AHHA

MipsuweHa YyTAMBICTb A0 OAHOro 3i CKNagHMKiB npenapaTy. He 3anuwarn
npenapat y KaHani abo B MOPOXHWHI 3yb6a fO HAacTynHoro Bi3uTy. Lle moxe
Npr3BeCTU O HAAMIPHOTO PO3M'AKLLIEHHA JEHTUHY.

3AXOOW BE3MEKU

o6 3anobirtm nepdopaii KopeHa CTOMATONOriYHUM  IHCTPYMEHTOM,
HeobXigHO [OTpMMYBaTUCA 0CO6NMBOI O6GEepexXHOCTI Mif uYac 06po6KM
KaHany B 30Hi anikanbHOro otsopy. Moxe BUKANKATN CEPNO3HI ONiKN WKipK
Ta NOLWKOMKEHHA oyveir. lpn noTpannAHHi B ouyi abo Ha wWKipy, HeranHo
npoMuUT BoAoto. Y BUNafKy TPUBANOro NoApasHeHHs, 3BepHYTACA A0 Nikaps
3a nopafoto. Y pasi NPOKOBTYBaHHA He BUKAMKATK 6M0BOTY. BUNUTU Bennky
KinbKicTb BoAW. 3BepHyTUCA 3a mopafotlo Ao nikapa. Mig vyac npoueaypw
BMKOPWCTOBYBaTU Kodepaam. 3acTOCOBYBATW 3axWCHi OKYyNApW, 3axUCHi
PyKaBUYKM, 3aXUCHWI OFAT.

Y pasi cepii03HOro BNajKy, NoB’A3aHOro 3 NPUCTPOEM, NPO Lie CAifi NOBiAOMUTU
BUPOOGHMKA Ta KOMNETEHTHWIN OpraH AepXaBu, Y AKii_NPOXMBaE KOpUCTyBay
a60 naujieHT.

YMOBW 3BEPIFTAHHA

36epirat B OpuriHanbHin ynakoBui npu TemnepaTypi He suwe 2-15°C.
36epirat y HegoCTynHoMy Ansa Aiten micui. TepmiH NpugaTHOCTI BKasaHui
Ha MepBUHHIN (BHYTPIlWHIN) ynakoBui. icna po3KpuTTA ynakoBKU TepMiH
NPUAATHOCTI He 3MIHIOETbCA, 3@ YMOBW LWINIbHOrO 3aKpWUTTA MiCNA KOXHOMo
BUKOPWCTaHHA.

TPAHCIMOPTYBAHHA

Bvpo6HMK ponyckae TpaHCNOpTyBaHHA BMPOOYy NpoTArom nepiogy, AKWN
He nepesuwye 10 gHiB, Npu Temnepatypi He Bule 40°C. KopoTKoTepMiHOBI
nepeBe3seHHs, NPU AOTPUMaHHI PEKOMEHAOBAHOrO BMPOGHUKOM Aiana3oHy
TemnepaTypw, He BNKBAIOTb Ha 6e3neKy Ta epeKTUBHICTb NPOAYKTY NPOTATrOM
YCbOro TePMiHYy NOro NpuAaTHOCTI.

NOBOAXKEHHA 3 BIAXOOAMU YNAKOBKM
BigxoAm ynakoBKu cnif nepeAaTy Ha MigNpUEMCTBO 3 yTuUniaLiiabo noBepHyTH
BUPOGHNKY.

YMNAKOBKA
Wnpwy, wo mictutsb 2 mn (ml), 5 mn (ml) abo 10 mn (ml) npenaparty, ogHopa3oB.i
annikatopu.

YnoBHoBaXeHun
NPeACTaBHUK B
YKpaiHi Ta agpeca:

Byn. KypiHHoro YopHotuy, 2,
Kopnyc 1, m. IBaHo-®paHkiBcbK, 76018, YkpaiHa;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55,

e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua
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PRED POUZITIM SI PRECTETE TENTO NAVOD_
VYROBEK MOHOU POUZIVAT POUZE ZUBNT LEKARI

SLOZENI: edetan disodny (EDTA 15%), karbamidperoxid 10%, pomocné latky.

URCEN({

Pripravek ENDO-PREP CREAM se pouziva k chemicko-mechanickému
opracovani kofenovych kandlku. Latka EDTA obsazend v pfipravku podporuje
odstranovani vapenatych soli ze zvapenatélych kanalki a diené a umoziuje
rychlejsi ¢isténi a tvarovani kanalk(. Ve spojeni s chlornanem sodnym
rozjasnuje zuby, které zménily barvu v disledku gangrény zubu. V disledku
reakce karbamidperoxidu a NaOCl vzniké velké mnozstvi pény, kterd umoznuje
odstranovani kouskl dfené a zuboviny z kanalku, na kterém probihd zakrok.
Lubrika¢ni latky v pfipravku usnadnuji zavddéni ndstroje do kanalku a
minimalizuji riziko jeho zlomeni pfi praci.

ZPUSOB POUZITI
PriloZzeny aplikator musite pred zakrokem ponofit do lihu (etanolu) a nasledné
nasadit na stfikacku. Dutinu zubu po otevieni vyplachnéte chlornanem

sodnym.

Pomoci prilozeného aplikdtoru vyplite dutinu pfipravkem nebo naneste
pfipravek pfimo na kandlkovy nastroj. Opracujte kanalek mechanicky za
proplachovani roztokem chlornanu sodného. Peclivé vyplédchnéte pfipravek
z kanalkll a dutiny zubu roztokem chlornanu sodného, az do okamziku, kdy
prestane pénit. Pfipravek je ur¢eny k opakovanému pouziti, aplikator vsak
slouzi jen k jednorazovému poutziti. Pfi opakovaném pouziti aplikatoru hrozi
riziko sekundérni kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepouzivejte u pacientl s precitlivélosti na slozky pfipravku. Neponechévejte
pfipravek v kanalku ani v dutiné zubu mezi jednotlivymi navstévami ordinace.
Muize to vést k nadmérnému oslabeni zuboviny.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Dbejte maximalni opatrnosti béhem opracovani kanalku v blizkosti hrotu
kofene, protoze muze dojit k perforaci kofene néstrojem. Pfipravek muze
drazdit o¢i a kazi. V pfipadé kontaktu vyplachnéte velkym mnozstvim
vody. Pokud podrazdéni neustupuje, vyhledejte Iékafe. V pfipadé poziti
nevyvoldvejte zvraceni. Vypijte velké mnozstvi vody. Vyhledejte 1ékarskou
pomoc. Béhem prace s pfipravkem pouzivejte kofferdam. Pouzivejte rukavice,
ochranné bryle a ochranny odév.

V pfipadé zdvazné udalosti spojené s prostiedkem je tieba ji nahlésit vyrobcia
pfislusnému organu statu, v némz ma uzivatel nebo pacient bydlisté.

SKLADOVAN(

Skladujte v originalnim obalu pfi teploté do 2-15°C. Skladujte mimo dosah déti.
Doba pouzitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah baleni po kazdém
pouziti tésné uzavien, nedochazi ke zméné doby jeho pouzitelnosti.

PREVOZ

Vyrobce pfipousti ptrepravu vyrobku po dobu nepfekracujici 10 dnd pfi
teploté nepresahujici 40°C. Kratkodoba preprava v uvedeném rozsahu teplot
neovliviiuje bezpe¢nost a Uc¢innost vyrobku po celou jeho dobu pouzitelnosti.

NAKLADANI S OBALY OD VYROBKU
Pouzity obal musite odevzdat k likvidaci nebo vratit vyrobci.

OBAL
Stiikacka s obsahem 2 ml, 5 ml nebo 10 ml pfipravku, jednorazové aplikatory.
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NEPEA UCMOJIb30OBAHVUEM CJIEAYET O3HAKOMUTbCA C JAHHOM
WHCTPYKUUEN
NPOAYKT NPEAHA3HAYEH OJ1A MPUMEHEHWA TOJIbKO BPAYAMUI-
CTOMATOJIOTAMIA

COCTAB: puHatpus >3petat (OOTA 15%), nepekucb Kapbamuga 10%,
BCMOMoOraTesnbHble BellecTsa.

HA3HAYEHWE

Mpenapat ENDO-PREP CREAM npumMeHAeTCA ANA XVMUKO-MEXaHU4yecKomn
06paboTky KopHeBbix KaHanoB. CopepkawascAa B npenapate SOTA
CNocobCTBYeT YCTPaHEHMIO Conell KanbLya 13 KanbLUHUPOBAHHBIX KaHaNOB 1
nynbrbl, CO3/jaBasA BO3MOXHOCTb ObICTPO OUNCTKM 11 GOPMUPOBAHNA KaHanoB.
B coueTaHn ¢ ruNoxnopuTOM HaTPWUA OCBETNAET 3yObl, KOTOPble U3MEHWUN
LBeT B pe3y/bTaTe HeKpo3a. B pesynbTaTe peakumu nepekncy kapbammpa v
NaOCl| Bo3HuKaeT 60nbllOe KONMYECTBO NeHbl, KOTOpas [aeT BO3MOXKHOCTb
YCTPaHATb KyCKW NyNbMbl U IGHTUHA 13 06pabaTbiBaemMoro KaHana. CMa3ouHble
BeLLeCTBa, COAepXalymecs B npenapate, obieryaoT BBejeHne MHCTPYMEeHTa B
KaHas 1 MUHUMK3VPYIOT BO3MOXKHOCTb U3J10Ma MHCTPYMEHTa B KaHarne.

CNOCOb MPUMEHEHNA

Mepen Hayanom npoueaypbl Npuaraemblil annankaTop cnepyet o6asaTenbHO
NPOMOKHYTb B 3TUOBbIA CNMPT, @ 3aTeM YCTaHOBUTb Ha wnpuu. Mocne
OTKPbITWA MONOCTMN 3y6a MPOMbITb €€ FMMOX0PUTOM HaTPUA.

3anonHnWTL  nmonocTb 3yba npenapaTomM Mpy MOMOLWM MNpuUnaraemoro
annaukaTopa WIM MOMEeCTUTb MpenapaTt HeroCpeAcTBEHHO Ha KaHalbHOM
VHCTPYMeHTe. BbiMOnHUTb MexaHMuecKylo 06paboTkKy KaHana, MpoMmbiBas
pacTBOpOM runoxsioputa HatpuA. TulaTenbHbIM 06pa3oM BbIMbITb Npenapat
M3 KaHafoB M MONOCTM 3yba C MOMOLIbIO TUMOX/IOPUTa HATpUA, MOKa
He nepecTaHeT o6pa3oBbiBaTbcA MeHa. [lpenapaT npeaHasHayeH AnA
MHOFOKPATHOrO MCMOJMb30BaHMUA, B TO BpeMA Kak anniukaTop npefHasHayeH
ONA  OfHOKPAaTHOro  UCMONb30BaHWA. MHOrokpaTHoe Mcnosib3oBaHue
annnmkaTopa MoXeT co3/jaBaTb ONaCHOCTb BTOPUYHON NHbeKLUN.

NPOTUBOMOKA3AHKA
He npuMeHATb Ha MauMeHTax C MOBbIWEHHON UYyBCTBUTENbHOCTBIO K
VHrpeAneHTam npenaparta. He ocTaBaATb mpenapat B KaHane 1 B MonocTu
3y6a A0 CrlefytowWwero nprema y Bpada. T0 MOXKET MPUBECTU K YPE3MEPHOMY
PasMArYeHio AeHTUHA.

MEPbBI MPEAOCTOPOXHOCTA

CnepyeT cobntoaaTtb 0cobyio OCTOPOXHOCTb NMPU 06paboTKe KaHana B paiioHe
aHaTOMMYECKOro OTBEPCTUSA, TaK Kak 3TO MOXET MpuBecTu K nepdopauun
KOPHA UHCTPYMEHTOM AJIA KOPHEBbIX KaHanos. MOXeET Bbi3blBaTb CEPbe3HbIE
OXOMV KOXM U MOBPEXAeHue rnas. B cnyuyae KOHTaKTa MpOMbITb MeCTO
KOHTaKTa GOMblWNM KONNYECTBOM BOAbI. ECN pasapaxeHve He MPOXOAUT,
06paTnTbCA K Bpauy. B ciyuae npornatbiBaHnA He Bbi3biBaTb PBOTY. BbinuTb
60onblIoe Konm4yecTBo Boabl. O6patnTbes K Bpady. Mpu paboTe ¢ NpogyKTom
ucnonb3osatb kKopdepaam. [pUMEHATb MepyaTKy, 3alUUTHBIE OUKW 1
3aLUTHYI0 OAEXAY.

B cnyuae CBA3aHHOrO C M3JeNMeM Cepbe3HOro NHUMAEHTa CieayeT U3BeCcTUTb
06 3TOM NPOU3BOAUTENA 1 COOTBETCTBYIOWMIA FOCYAAPCTBEHHDBIA OpraH Mo
MECTY XKUTe/bCTBa NONb30BaTeNs UV NayMeHTa.

XPAHEHWE

XpaHUTb B OPUTMHaNbHON YNakoBKe npw Temnepatype 2-15°C B HeJOCTYMHOM
ana peten mecte. CpoK rofgHOCTW yKasaH Ha nepBuUYHOW ynakoske. lMocne
BCKPbITUA YNaKOBK/ CPOK FOAHOCTU HE M3MEHARTCA NPY YCIOBUM NJIOTHOTO ee
3aKpbITUA NOCSIE KaXJ0ro NCMOob30BaHMA.

TPAHCMOPTUPOBKA

MNpoun3BoanTenb [OMycKaeT TPaHCMOPTUPOBKY MPOAyKTa B TeyeHue He
6onee 10 pHei npu Temnepatype He Bblwe 40°C. KpaTkoBpemeHHas
TPaAHCMOPTUPOBKA B YKa3aHHOM AManasoHe TemnepaTyp He BAuUAeT Ha
6e30nacHoCTb 1 3¢ PEeKTUBHOCTb NPOAYKTa B TEUEHVE BCErO CPOKA FOAHOCTU.

OBPALLEHWE C NCMNOJTb30BAHHbIMW EMKOCTAMU
Wcnonb3oBaHHble eMKOCTY CrielyeT nepeaatb AA yTUIM3aUMKU UIN BEPHYTb
npovssoanTento.

UMEOWNECA EMKOCTU
LWnpuu, copepxawuin 2 ma, 5 mn unm 10 Mn npenapaTta, OfHOpPa3oOBble
annankaTopbl.

[aTa nocnegHero o6HoBneHus: 06.12.2021/10

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE
ISTRUZIONE
ILPRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: diossido edetato (EDTA 15%), perossido di urea 10%, sostanze
ausiliarie.

APPLICAZIONE

Il preparato ENDO-PREP CREAM serve per la lavorazione chimico-meccanica dei
canali radicolari. LEDTA presente nel preparato aiuta l'eliminazione del sale di
calcio dai canali calcificati e dalla polpa, permettendo la pulizia e la formazione
pil rapida dei canali. In combinazione con l'ipoclorito di sodio sbianca i
denti che hanno cambiato colore a causa della necrosi. Il perossido di urea in
combinazione con NaOCl forma tanta schiuma che permette di eliminare i pezzi
di polpa e di dentina dal canale lavorato. Le sostanze lubrificanti presenti nel
preparato facilitano I'introduzione dello strumento nel canale minimizzando la
possibilita di rottura dello strumento nel canale.

MODALITA D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere l'applicatore acceso nell’alcool
(alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa. Dopo I'apertura
della cavita del dente, sciacquarla con ipoclorito di sodio.

Riempire la cavita del dente con il preparato usando I'applicatore in dotazione
o mettere il preparato direttamente sullo strumento canalare. Lavorare
meccanicamente il canale, risciacquandolo con ipoclorito di sodio. Togliere
accuratamente il preparato dai canali e dalla cavita del dente usando la
soluzione con ipoclorito di sodio fino a quando smette di produrre schiuma.
Il prodotto puod essere usato piu volte, invece I'applicatore € monouso. L'uso
multiplo dell'applicatore pud comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTROINDICAZIONI
Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato. Non

lasciare il preparato né nel canale né nella cavita del dente tra una visita e l'altra.
Cio puo causare I'ammorbidimento eccessivo della dentina.

PRECAUZIONI

Bisogna prestare molta attenzione durante la lavorazione del canale nelle
vicinanze del foro anatomico perché c'¢ il rischio di perforazione della radice
dallo strumento canalare. Puo provocare serie ustioni alla pelle e lesioni agli
occhi.In caso di contatto, sciacquare con molta acqua. Se I'irritazione non passa,
contattare un medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito. Bere
molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro con il preparato usare
il dental dam. Indossare i guanti, gli occhiali di protezione e gli indumenti di
protezione.

In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare I'evento al
produttore e al proprietario dell’ente statale di competenza per il luogo di
residenza dell’'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura tra i 2°C e 15°C.
Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova
sulla confezione diretta. Dopo I'apertura, il prodotto non perde la scadenza a
condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

TRASPORTO

Il produttore ammette il trasporto del prodotto per un periodo non pili lungo
di 10 giorni ad una temperatura non superiore ai 40°C. Il trasporto breve nel
campo di temperature indicato non influisce sulla sicurezza e sull'azione
efficace del prodotto per tutto il periodo di scadenza del prodotto.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un‘azienda di smaltimento o
restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Siringa contenente 2 ml, 5 ml o 10 ml di preparato, applicatori monouso.

Data ultimo aggiornamento: 06.12.2021/10

INAINTE DE UTILIZARE VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE PREZENTA
INSTRUCTIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZITIE: edetat disodic (EDTA 15%), peroxid de uree 10%, excipienti.

UTILIZARE

ENDO-PREP CREAM se foloseste pentru curatarea si largirea chimico-mecanica
acanalelorradiculare. Preparatul contine EDTA, care ajutéd lainlaturarea sarurilor
de calciu din canalul radicular calcifiat. Ajuta la curatarea si formarea mai rapida
a canalului. Cand se utilizeaza impreuna cu hipoloritul de sodiu actioneaza ca
un indlbitor al dintelui decolorat din cauza necrozei tesutului. Produsul contine
peroxid de uree care impreuna cu hipocloritul de sodiu, elibereaza oxigen activ
producand efect de barbotare care aduce detrisul la suprafata. Lubrifiantii
din produs fac ca introducerea instrumentului rotativ in canal sa fie usoara si
minimizeaza pericolul ruperii sale in canal.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Inainte de efectuarea interventiei aplicatorul atasat trebuie inmuiat in spirt
(alcool etilic), iar apoi plasat pe seringa.

Dupa deschiderea cavitatii dintelui, clatiti cu hipoclorit de sodiu.

Umpleti cavitatea dintelui cu preparat folosind aplicatorul atasat sau aplicati
direct pe instrumentul pentru canal. Prelucrati mecanic canalul prin clatirea cu
solutie de hipoclorit de sodiu.

Clatiti bine produsul din canale si cavitatea dintelui cu o solutie de hipoclorit de
sodiu, pana cand inceteaza spumarea. Produsul este destinat utilizarii multiple,
cu exceptia aplicatorul, care este de unica folosinta. Utilizarea multipla a
aplicatorului poate provoca riscul de reinfectare.

CONTRAINDICATII

Nu folositi produsul la pacientii cu hipersensibilitate la compozitia acestuia. Nu
lasati preparatul in canal sau in cavitatea dintelui intre vizite.

Poate duce la inmuierea excesiva a dentinei.

MASURI DE PRECAUTIE

Trebuie luate masuri de precautie inainte de prepararea canalului deoarece
poate provoca perforarea radacinii ca urmare a utilizarii instrumentului rotativ.
Poate provoca arsuri grave ale pielii si leziuni oculare. In caz de_contact clatiti
cu o cantitate mare de apa. Solicitati sfatul medicului in cazul in cazul in care
iritatia nu dispare. In caz de inghitire, nu fortati voma. Consumati o cantitate
mare de apa. Solicitati sfatul medicului. In timp ce se lucreaza cu produsul este
necesara folosirea foliei de diga. Folositi manusi, ochelari si echipament de
protectie.

In cazul unui incident grav care implica dispozitivul, acest fapt trebuie raportat
producatorului si autoritatii competente a Tarii, in care domiciliaza utilizatorul
sau pacientul.

DEPOZITARE

A se pastra in ambalajul original, la temperaturi intre 2-15°C. A nu se lasa la
indemana copiilor.

Data de expirare este plasata pe recipientul principal. Dupa deschiderea
recipientului, data de expirare nu se schimbd, daca acesta este bine inchis dupa
fiecare utilizare.

TRANSPORT

Producatorul permite transportul produsului pentru o perioadd care nu
depéseste 10 zile, la o temperatura care sa nu depaseasca 40°C. Transportul pe
termen scurt, in intervalul de temperatura specificat, nu afecteaza siguranta si
eficacitatea produsului pe toatd perioada de valabilitate a produsului.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Recipientele goale trebuie aruncate in mod responsabil sau returnate
producatorului.

AMBALAJUL
Seringd de 2 ml, 5 ml sau 10 ml preparat, aplicatoare de unica folosinta.

Data ultimei actualizari: 06.12.2021/10

HASZNALAT ELOTT OVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT
KIZAROLAG FOGASZATI CELU FELHASZNALASRA

OSSZETETEL: dinatrium-etilén-diamin-tetraacetét (15% EDTA), 10% karbamid-
peroxid, segédanyagok.

JAVALLATOK

Az ENDO-PREP CREAM készitmény a gyodkércsatorna kémiai-mechanikai
tisztitdsa soran hasznalhatd. A készitményben 1évé EDTA segiti a kalcium-
sok és a smear-réteg eltavolitasat az elmeszesedett gyokércsatornakbdl, igy
a gyokércsatorndk gyorsabban megtisztithatok és formalhaték. Natrium-
hipoklorittal egyutt alkalmazva fogfehérité hatast fejt ki az elhalt fogakra. A
karbamid-peroxid és a NaOCl reakcidja sordn nagy mennyiségi hab szabadul
fel, amely gyokértagitas kozben segiti a smear- és dentin darabok eltavolitasat.
A termékben talalhato sikosité anyagok megkdnnyitik a gyokértagité eszkdzok
bevezetését a gyokércsatornaba, és minimalisra csokkentik a beletorés esélyét.

HASZNALATI UTASITAS

A kezelés megkezdése el6tt a mellékelt adagoldt alkoholba (etil-alkoholba) kell
beaztatni, majd ezt kovetden fel kell azt helyezni a fecskendére. Nyissa meg a
kavitast és oblitse ki NaOCl oldattal.

Toltse a terméket a fogcsatornaba a mellékelt adagoldval, vagy kenje a tagitora.
Végezzen mechanikai gyokércsatornatagitast, az egyes lépések k6zot NaOCI
oldattal 6blitse 4t a csatornat, amig a habképzédés meg nem sziinik. A termék
tébbszori hasznélatra alkalmas, az adagolé azonban egyszeri hasznélatra
szolgél. Azadagolo tobbszori felhasznaldsa méasodlagos fert6z6dés veszélyével
jar.

ELLENJAVALLATOK
Sohanehasznéljaolyanbetegnél,akiérzékenyatermékvalamely 6sszetevéjére!
Ne hagyja a terméket a gyokércsatornaban vagy a pulpa-kamraban két kezelés
(vizit) kozott, mivel ez tulsdgosan felpuhithatja a dentint!

OVINTEZKEDESEK

A gyokércsatorna-preparalds soran kell6 évatossdggal dolgozzon, kilono-
sen az apex kozelében, hogy elkeriilje a perforacidt. Sulyos égési sériilést és
szemkérosodast okoz. Erintkezés esetén azonnal mossa le béséges vizzel és
forduljon orvoshoz! Lenyelés esetén tilos hanytatni. Itasson a beteggel bséges
vizet és forduljon szakorvoshoz! Hasznalata soran mindig hasznaljon kofferdam
gumit, védbkeszty(it, védészemiiveget és védbruhdzatot.

Az eszkdzzel kapcsolatos sulyos baleset esetén azt jelenteni kell a gyédrténak
és annak a tagallamnak az illetékes hatésaganak, amelybe a felhasznélé vagy a
beteg lakéhelye be van jelentve.

TAROLAS

Eredeti kiszerelésében 2-15°C kozotti hémérsékleten tarolhaté. Gyermekektd|
tavol tartandd! A termék lejarati ideje a kdzvetlen csomagolason olvashato.
Felbontas utan a termék lejarati ideje nem valtozik, ha minden hasznalat utan
|égmentesen visszazarja.

SZALLITMANYOZAS

A termék gyartoja javasolja, hogy széllitmanyozasi idé nem lehet tébb mint 10
nap, 40°C alatti hémérséklet mellett. Rovid tavu szallitas a fenti hémérséklet
korlat betartdsdval nem befolyasol-ja a termék hatékonysagéat annak teljes
élettartama alatt.

AZ ELHASZNALT TERMEK LESELEJTEZESE
Az elhasznélt terméket, illetve a csomagoldanyagot juttassa vissza a gyartohoz,
vagy selejtezze le a helyi hatésagok el6irasanak megfelelen.

KISZERELES
2 ml-es, 5 m-es vagy 10 ml-es fecskendé, eldobhaté adagoléttik.

Utolso frissités datuma: 06.12.2021/10

NMPEAWN YNOTPEBA NPOYETETE BHUMATEJIHO MHCTPYKUUUTE
NPOAYKTBT E MPEAHA3HAYEH 3A M3MONI3BAHE EAMHCTBEHO OT
CTOMATONOI

CbCTAB: pauHaTpueB agetat (EDTA 15%), kapbamugeH nepokcup 10%,
NoMoLLHM cybcTaHumm.

NPEAHA3SHAYEHWE

Mpenapatbt ENDO-PREP CREAM ce u3non3Ba 3a XUMWYHO-MEXaHWYHa
npenapauyva Ha KopeHoBuTe KaHanu. CbabpxawmAaTt ce B npenapata EDTA
romara 3a OTCTpaHABAHETO Ha KalLMeBMTe COMM OT KaiLVpaHUTe KaHanm un
nynnaTa, No3BoNABalKy 6bP30TO NOUNCTBaHe U OGOPMAHETO Ha KaHanuTe.
KOMOUMHaLMA C HaTpueB XWMOXJIOPWA AeilcTBa M3benBawo Ha 3bbuTe,
oLBeTeHM BCIEACTBME Ha HEKPO3a. B pesynTaT Ha peakumATa Ha KapbamugHms
npekuc 1 NaOCl ce cb3paBa ronamMo KOnMuyecTBO MsAHA, KOATO MO3BONABa
OTCTPaHABAHETO Ha HEKPOTU3MpPanuTe YacTULM 1 eHTMHaA OT NpenapupaHna
kaHan. Cma3BalmTe CbCTaBKM YNeCHABAT BbBEXAAHETO Ha UHCTPYMEHTa B
KaHana 1 CBeXaaT 0 MUHMMYM Bb3MOXKHOCTTa 3a CUynBaHe BbTpe.

HAYMH HA 3MO13BAHE

Mpeaun nNpucTbnBaHe KbM Npoueayparta notonete Ao6aBeHUs anaukaTop B
CnvpT (ETUNOB anKoxon), Cief ToBa ro NocTaBeTe Ha CNpuHLoBKaTa. OTBopeTe
KaBuTETa Ha 3b6a 1 N3MIaKHETE C HATPMEB XNMOXA0PUA.

Vi3nbnHeTe KaBuTETa C Mpenapara C anaukaTopa uam npenapaTbT ce nocTass
HEMOCPEeACTBEHO HAa WHCTPYMEHTa 3a KaHana. KaHanbT ce obpa6oTsa
MEXaHWYHO W €e[HOBPEMEHHO Ce€ W3MNakBa C Pas3TBOP Ha HaTapues
XUnoxnopua. lMpenaparsbT ce U3niakea MHOro JOGPe OT KaHanuTe 1 Kamepara
Ha 3b6a C NOMOLLTa Ha Pa3TBOP Ha HAaTPUEB XMMOXIOPUT JO MOMEHTA, KOraTo
npecrtaHe Aa ce obpasysa nsHa. [IPOAYKTHT e NpeAHa3HaueH 3a MHOroKpaTHa
ynotpeba, a anivKatopbT € 3a efHOKpaTHa ynoTpeba. MHOrokpaTtHOTO
13r013BaHe Ha anjmKaTopa HOCK PUCK OT BTOPMYHA NHEKLMS.

NPOTUBOMNOKA3AHUA

MpenapaTbT Aa He ce 13Mos3Ba NPV NaLMeHTH, aNnepruyH KbM CbCTaBKUTE Ha
npenaparta. [la He ce OCTaBsA NpenapaTbT B KaHana, HATO B KamepaTa Ha 3b6a B
nepuoaa Ao CleaBaloTo noceleHre npu 3b6onekaps. Tosa Moxe Aa aosege
[10 CUSTHO OMEKOTABAHETO Ha ieHTUHa.

MNPEANA3HWN MEPKUN

[la ce paboTu € NOBULLIEHO BHUMaHVEe MO Bpeme Ha npenapaumaTa Ha KaHana
B 6/1M30CT O aneKca, 3aloTo M3MOoN3BaHETO Ha eHAOJOHTCKN MHCTPYMEHTH
MOXe Aa npeausBrka nepdopauma. Moxe Aa npeamsBrMKa CepriosHO
u3rapsAHe Ha KoxaTa 1 yBpexjaHe Ha ounTe. B cnyuvaii Ha KOHTaKT U3MmiTe
C MHoro Bofa. AKO pa3ppasHeHNeTo He NPeMuHe, NoTbpceTe MeANLMHCKa
nomoly. Mpu cnyyaiHo MornbliaHe Ha NpenapaTta Aa He ce MpeAv3BuMKa
nospblyaHe. [la ce n3nue ronAmMo KONMYeCTBO BOAA U fja ce NOTbPCU leKapcKa
nomoll. HezabaBHo NoTbpceTe MeAnLMHCKa nomoll. [Mpu paboTa ¢ npoayKTa
13non3BaHeTo Ha Kodepaam e 3aabmkutenHo. [la ce n3nonssat pbKaBuLy,
3alUMTHY oumna n obnekno.

Mpy cepuno3eH WHLUUAEHT, CBbP3aH C M3aenueto, Tpabsa Aa ce yBeJoMy
NPOV3BOANTENA U CbOTBETHUA OPraH No MeCTOXWTENCTBO Ha NoTpebuTens
UNK NaumneHTa.

CbXPAHEHUE

[la ce cbxpaHABa B OpMrMHanHaTta onakoBka npv remneparypa fjo

2 - 15°C. [1a ce cbxpaHABa Ha MACTO, HeAOCTbMNHO 3a AeLa. CPOKbBT Ha rOAHOCT
e U3nucaH Ha onakoskaTa. Ciefy oTBapAHe Ha OnakoBKaTa CPOKbT Ha FOAHOCT
He ce MPOMeHs, NPV YCIoBUE Ye NPpU BCAKO NOM3BaHe TA ce 3aTBapA NIBTHO.

TPAHCMNOPTUPAHE

Mpon3BoanNTenAT Aonycka TpaHCMNoOpTUMpaHe Ha npenapata, He MO-AbAro
ot 10 gHM npu Temnepatypa Ao 40°C. KpaTKnAT TpaHCnopT B nopapeHus
TemnepaTypeH WHTEpBaNl He BfMAE Ha CUFypHOCTTa U edeKTMBHOCTTa Ha
feNcTBre Ha NpenapaTa npes Liesina Nepuop B CPoKa Ha rofHOCT.

M3XBBPINAHE HA MPA3HATA OMAKOBKA
Mpa3HuTe ONakoBKHM Aa ce U3XBBPIAT CbINACcHO NpueTuTe pasnopenov.

ONAKOBKA
CnpuvHuoBKa 2 M1, 5 Mn unu 10 M npenapar, e4HOKPATHY anankaTopu.

[lata Ha nocneaHa akTyanusauua: 06.12.2021/10

PRIES NAUDOJIMA BUTINAI SUSIPAZINKITE SU SIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJY STOMATOLOGY NAUDOJIMUI

SUDETIS: dinatrio edetatas (EDTA 15%), karbamido peroksidas 10%, pagalbinés
medziagos.

PASKIRTIS

ENDO-PREP CREAM preparatas naudojamas mechaninio Sakny kanaly
apdirbimo procese. Preparato sudétyje esantis EDTA padeda pasalinti i3
kalcifikuoty kanaly kalcio druskas ir pulpa, pagreitina kanaly valymo ir
formavimo procesa. Kartu su natrio hipochloritu balina dantis, kuriy spalva
pakito dél audiniy nekrozés. Karbamido peroksido ir NaOCI reakcija sukelia
putojima, kuris pasalina dentino ir pulpos likucius i apdorojamo kanalo.
Produkto sudétyje esancios slydima skatinan¢io medziagos palengvina
instrumento nukreipima j kanalg ir sumazina instrumento sulauzimo tikimybe.

NAUDOJIMO BUDAS

Pries pradedant procedira aplikatoriy pamerkti spirite (etilo alkoholis), po to
patalpinti Svirkste. Atidaryta danties ertme i$plaukite natrio hipochloritu.
Preparatg jSvirksti j danties ertme arba déti tiesiai ant atitinkamo instrumento.
Kanala apdoroti mechaniskai skalaujant natrio hipochlorito tirpalu. Kruops¢iai
pasalinkite preparato likucius i$ kanaly ir danties ertmés - plaukite natrio
hipochlorito tirpalu, kol preparatas nustos putoti. Gaminys yra skirtas
daugkartiniam panaudojimui, tac¢iau aplikatoriy galima panaudoti tik vieng
karta. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas gali privesti prie pakartotinés
infekcijos.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.
Nepalikite preparato danty kanaluose ar danties viduje iki kito apsilankymo.
llgas preparato veikimas gali per daug suminkstinti danties audinius.

ATSARGUMO PRIEMONES

Ypac atsargiai apdorokite kanalus 3alia anatominés ertmés, kad nepazeisti
Saknies, nes instrumentas gali sukelti Saknies perforacija. Gali smarkiai
nudeginti odg ir pazeisti akis. Jei pateko ant gleivinés ar j akis, nedelsiant
nuplauti vandeniu. Jei dirginimas tesiasi, kreiptis j gydytoja. Prarijus neverskite
vémimo. Gerti daug vandens. Kreiptis | gydytoja. Dirbdami su preparatu
naudokite koferdama. Naudokite pirstines, apsauginius akinius ir drabuzius.
Ivykus rimtam, su gaminiu susijusiam incidentui, turéty bati apie tai pranesta
gamintojui ir Salies, kurioje gyvena vartotojas ar pacientas, kompetentingai
institucijai.

SAUGOJIMAS
Laikyti originalioje pakuotéje 2-15°C temperataroje. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pirminés pakuoteés.

Krem do opracowywania kanatow korzeniowych

Cream for root canals preparation

Crema para el tratamiento de los canales radiculares

Créme pour la préparation des canaux radiculaires

Creme zur Bearbeitung von Wurzelkanalen

Kpem ana 06pobku KopeHeByx KaHanis

n

S Krém k opracovani kofenovych kanalkd
Kpem ana 06paboTKu KOPHEBbIX KaHanoB:
Crema per la lavorazione del canale radicolare
Preparat pentru largirea canalelor radiculare
Gyokércsatorna-tagito krém

Kpem 3a npenapavius Ha KOpeHoBWTE KaHann
Kremas danties kanalo apdorojimui

Creme para preparacao de canais radiculares
Creme til forberedelse af rodkanaler

Kpépa yia eme§epyaaia pIlikwv KavaNwv
Juurekanali ettevalmistuseks kreem
Juurikanavan kasittelyvoide

Krema za pripremu korijenskih kanala

Kréms saknu kanalu apstradei

Creme voor wortelkanaalbehandeling

Krém na opracovanie korenovych kanalikov
Krema za obdelavo koreninskih kanalov
Kram for bearbetning av rotkanaler

Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2021/10

ENDO-PREP

C €2400 IMD

f 15°C
2°C

To maintain the high quality of our products and customer satisfaction, please send your
opinions and comments to jakosc@cerkamed.pl

W trosce o wysokq jakosc naszych wyrobéw oraz zadowolenie klientéw, prosimy o kierowanie swoich
opinii i uwag na adres jakosc@cerkamed.pl

PPH CERKAMED Wojciech Pawtowski
37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com




Atidarius pakuote galiojimo terminas nesikeicia, jei po kiekvieno naudojimo
pakuoté sandariai uzdaroma.

TRANSPORTAVIMAS

Gamintojas leidZzia produkta transportuoti ne ilgiau nei 10 dieny, kai
temperatara nevirsija 40°C. Trumpalaikis transportavimas laikantis nurodyto
temperatary rezimo nejtakoja produkto saugumo ir veiksmingumo per visa
galiojimo termino laikotarpj.

PRODUKTO PAKUOCIY TVARKYMAS
Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grazinti gamintojui.

PAKUOTE
Svirkstas su 2 ml, 5 ml arba 10 ml preparato, vienkartiniai aplikatoriai.

Paskutinio atnaujinimo data: 06.12.2021/10

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUCOES
PRODUTO PARA ADMINISTRACAO EXCLUSIVAMENTE POR MEDICOS
DENTISTAS

COMPOSICAO: Edetato dissédico (EDTA 15%), perdéxido de ureia 10%,
excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZACAO

O produto ENDO-PREP CREAM é utilizado para o tratamento quimico-mecanico
de canais radiculares. O EDTA contido no produto facilita a remogéo de sais de
calcio dos canais calcificados e da polpa dentéria, favorecendo uma limpeza e
formacao mais rapidas dos canais.

Juntamente com o hipoclorito de sédio, atua como um agente clareador nos
dentes pigmentados como resultado da necrose. Como resultado da reagao
do peroxido de ureia e NaOCl, formam-se grandes quantidades de espuma, o
que permite a remocédo de pedacgos de polpa e dentina do canal preparado.
As substancias lubrificantes contidas no produto facilitam a introdugao
do instrumento no canal e minimizam a possibilidade de rompimento do
instrumento colocado no canal.

MODO DE USO

Antes de iniciar o procedimento, é necessario imergir o aplicador fornecido em
alcool (alcool etilico) e inseri-lo na seringa. Apds a abertura da cavidade pulpar,
enxaguar com hipoclorito de sédio.

Preencher a cavidade pulpar com o produto utilizando o aplicador fornecido,
ou colocar o produto diretamente no instrumento odontoldgico

Realizar o tratamento mecdnico do canal enxaguando-o com uma solugéo de
hipoclorito de sédio. Lavar bem o produto dos canais e da cavidade da polpa
utilizando a solucédo de hipoclorito de sédio até que deixe de produzir espuma.
O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma Unica
vez. A utilizacao repetida do aplicador pode apresentar um risco de reinfecéo.

CONTRAINDICACOES

Nao administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes
do produto. Nao deixar o produto no canal ou na cavidade pulpar entre as
consultas. Isto pode causar um amolecimento excessivo da dentina.

PRECAUCOESI

Prestar especial atengdo ao tratar o canal na drea do forame anatémico, uma
vez que uma perfuracao radicular pode ocorrer através dos instrumentos
aplicados no canal. Pode causar graves queimaduras na pele e lesdes oculares.
Em caso de contacto, enxaguar com agua em abundancia. Se a irritacdo nado
desaparecer, contactar o médico. Se ingerido, ndo forcar o vomito. Beber muita
4gua. Consultar um médico. Utilizar um dique de borracha durante o trabalho
com o produto. Utilizar luvas, bem como dculos e vestuario de protecéo.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser
relatado ao fabricante e a autoridade competente do pais onde o utilizador ou
paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas entre 2 e 15°C. Manter fora
do alcance das criangas. O prazo de validade para utilizagdo encontra-se na
embalagem primaria. Ap6s a abertura da embalagem, o prazo de validade nao
sera alterado desde que o produto seja selado apds cada utilizagdo.

TRANSPORTE

O fabricante permite que o produto seja transportado por um periodo nao
superior a 10 dias a uma temperatura nao superior a 40°C. O transporte a curto
prazo dentro da gama de temperaturas especificada nao afeta a sequranca e a
eficacia do produto ao longo da sua vida util.

PROCEDIMENTO APOS A UTILIZACAO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruidas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM
Seringa contendo 2 ml, 5 ml ou 10 ml de produto, aplicadores descartéveis.

Data da ultima atualizagdo: 06.12.2021/10

LAS FOLGENDE INSTRUKTIONER F@R BRUG
PRODUKTET MA KUN ANVENDES AF TANDLAGER

INGREDIENSER: dinatriumedetat (EDTA 15%), urinstof hydrogenperoxid 10%,
hjaelpestoffer.

PRODUKTBETEGNELSE

ENDO-PREP CREAM anvendes til kemisk og mekanisk forberedelse af
rodkanaler. EDTA indeholdt i praeparatet understetter fiernelse af calciumsalte
fra forkalkede rodkanaler og pulp, hvilket muligger hurtigere rengering og
formning af kanalerne.

| kombination med natriumhypoklorit lysner praeparatet tender, som er
misfarvede pé grund af nekrose. Som fglge af kemisk reaktion af urinstof
hydrogenperoxid og NaOCl opstar der store meaengder af skum, der muligger
flernelse af dele af pulpen og dentinen fra den rengjorte rodkanal. Smgremidler
indeholdt i preeparatet hjelper med at indfgre redskabet ind i kanalen og
formindsker risikoen for at bryde det i kanalen.

ANVENDELSESMADE

Inden proceduren skal den vedlagte applikator nedsaenkes i sprit (setanol),
og derefter seettes pa sprejten. Efter abning af pulpkammeret skyl det med
natriumhypoklorit.

Udfyld pulpkammeret med preeparatet ved hjzelp af den vedlagte applikator
eller pafer praeparatet direkte pa redskabet til rodbehandling.

Forbered rodkanalen mekanisk og skyl den med natriumhypokloritoplasning.
Skyl praeparatet grundigt ud af kanalerne og pulpkammeret ved hjalp af
natriumhypokloritoplgsning, indtil det holder op med at skumme. Praeparatet
er beregnet til flergangsbrug, mens applikatoren kun til engangsbrug.
Applikatorens genbrug kan udgere risiko for genkontaminering.

KONTRAINDIKATIONER

Ma ikke anvendes hos patienter med overfalsomhed over for ingredienserne i
praeparatet. Praeparatet ma ikke efterlades i rodkanalen eller pulpakammeret
mellem tandleegebesag. Det kan folge til for intensiv bledgering af dentinen.

FORHOLDSREGLER

Veer seerlig forsigtig, nar du arbejder i naerheden af rodkanalens anatomiske
abning, da redskaber til rodbehandling kan forarsage rodperforering. Kan
forarsage sveere forbrandinger af huden og gjenskader.

I tilfzelde af kontakt skyl straks med rigeligt vand. Kontakt laege, hvis irritationen
vedvarer. | tilfeelde af indtagelse fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand.
Kontakt lege. Under arbejde med praeparatet anvend en kofferdam. Anvend
handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklaedning.

| tilfeelde af forekomst af alvorlige haendelser vedrerende praeparatet, skal
faktummet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed
i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopael.

OPBEVARING

Opbevares i originalemballagen ved en temperatur pa 2-15°C. Opbevares
utilgeengeligt for bern. Udlgbsdatoen findes pa den indre emballage.
Efter abning af emballagen andres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at
praeparatet er lukket teet efter hver brug.

TRANSPORT

Producenten tillader, at praeparatet transporteres i ikke le&engere end 10 dage
ved en temperatur, der ikke overstiger 40°C. Kortvarig transport inden for
de specificerede temperaturgraenser pavirker ikke praeparatets sikkerhed og
effektivitet gennem den hele holdbarhedsperiode.

HANDTERING AF EMBALLAGEAFFALD
Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE
Ensprgjteindeholdende2ml,5mleller 10mlafpraeparatet, éngangsapplikatorer.

Seneste opdatering: 06.12.2021/10

MPIN TH XPHZH NAPAKAAQ AIABAZTE TIZX AKOANOYOEZ OAHTIEZ
MPOION A XPHZH MONO AMNO OAONTIATPO

SYNOEIH: aiBulevodiapivotetpaodikod ofu (EDTA 15%), umepo&eidlo oupiag
10%, BonONTIKEG OUOTIEG.

XPHXH

To mapaokevaopa ENDO-PREP CREAM ypnolpormoleital yia Tn xnHIKA Kat
unxavikn emegepyacia Twv pIlIkWv kavaliwv. To EDTA mou mepléxetal oTo
mapackevaopa Bonbdgl oTNV amoOpdKpUVON Twv ANATwV acBecTiou amo
aoBeoTomoinpéva Kavaha Kat ToAQO, EMTPEMOVTAG TAXUTEPO KABAPIOHO Kal
SLI0pOPPWON TWV KAVAALWDV.

Y& ouvvbuaoud pe umoxdwpiwdec vatplo, aompifel Ta Soévtia  TOUL
amoxpwpatifovtal w¢ anoTéAeopa véKpwong. Q¢ amoTéAeopa TG avtidpaong
Touunepoéeldiov Tngoupiagkattou NaOCl, Snuiovpyouvtal peydAe¢TOCOTNTES
a@PoU, 0 OTTO{0G EMITPETIEL TNV ATTOUAKPUVON KOUHATIWY TTOAQOU Kat odovTivng
ano To eme€epyaopévo kavall. Ta MTAvTIKA Tou TEPIEXOVTAL OTO TIPOIOV
SIEUKOAUVOULV TNV EICAYWYN TOU EPYAANEIOU GTO KAVAAL KAl ENAXIOTOTTOIOUV TNV
mMBavoTNTA VA OTIACEL TO EPYAANEIO OTO KAVAAL.

TPOMO3Z XPHIHY

Mpwv &ekivioete tn Sladikaocia, Pubiote TO MPOCAPTNHEVO ATAIKATEP OE
aAkodAn (atBuAikry aAkodAn) kal HeTd TOMOBETAOTE TO 0T ouplyya. A@ol
avoi€eTe To BAlapo Tou SovTioy, EEMUVETE ToV Pe UTTOXAWPLWSEC VATPILO.
lepiote Tov BdAapo SovTiol pE TO TOPOOKEVACHA XPNOIUOTIOIWVTAG TO
TIPOCAPTNHEVO ATTAIKATEP 1) TOTTOBETAOTE TO Mapackevaoua ameubeiag oto
£pyaleio Tou KavaAiov.

EnefepyaoTeite To kavahl EemévovTtag uNXavikd pe StaAupa umoxAwptwdoug
vatpiov. ZeMAUVETE KAAA TO TAPACKELAOHA amd Ta KavAaAta Kat Tov BdAapo tou
SovTIoU pe StaAupa uToXAWPLWSOUG vaTPiou £wG OTOU OTAUATHOEL va aPpilEL.
To mpoidv mpoopiletat yia mOAATAR XpAon, eV To amikatép mpoopiletal
yla pia xprion. H emavdxpnon tou amAikatép Umopei va evéxel Kivéuvo
enmavapdAuvong.

ANTENAEIZEIX

Mnv xpnolpomoleite oe acBeveic pe umepevalobnoia oTa CUCTATIKA TOU
TOPACKEVACUATOG. MNV AQAVETE TO TAPACKEVAOHA 0TO KAVAAL i 6Tov BAAapo
Tou SovTIoL PeTAgU TwV EMOKEPEWV. AUTO Umopei va Tpokaléoel uTEPBONKO
HaAdKkwua TnG odovTivng.

MNPOOYAAZEIX

I181aitepn mpoooyxn mpémel va Sivetal KATA TV emegepyacia Tou KavaAlou
KOVTA OTA AVATOMIKO AVOLyHa, KABWE To €pyaleio Tou KavaAlol pmopei va
mpokaAéaoel Statpnon ot piCa. Mmopei va mpokaAéoel coBapd eykavupaTa oTo
Séppa kat BAAPN oTa patia.

Y& mepinTwon emagnc, EEMUveTe pe a@Bovo vepo. Edv o epebiopdg mapapével,
OUMBOUAEUTEITE €vav YlATPO. € TEPIMTWON KATATOONG, HN TPOKOAE(TE
éueon. Mivete agbovo vepd. TupPouleuteite évav yatpod. H xprion tou
080VTIKOU Sl1a@PAyHaTOC ival UTTOXPEWTIKY KATd Tn SldpKela TG £pyaciag.
XPNOIMOTOINOTE YAVTIA, TTPOCTATEVTIKA YUAAIA KAl TTPOCTATEVUTIKA pouXa.

Y& mepintwon coBapol cupBdavtog mou oxeTileTal ue TO TPOIOV TIPEMEL va
EVNUEPWOOUV 0 KATAOKEVAOTAG Kal n apuodia apxn TG XWpeag otnv omoia
KATOIKEL 0 XPoTNG 1} 0 aoBevNC.

ANOOHKEYSH

AlaTnpeital 0TV apxIKf Cuokevaocia ot Bgppokpacia kKATw Twv 2-15°C.
Aatnpeital pakptd and ta madid. H nuepopnvia Anéng Bpioketal otnv apeon
ouoKevaoia. Meta amd To dvolypa TnG CUCKEVAOIag N nuepopnvia Aiéng dev
aAadet ummo TV MPOUTTOBECN OTI €ival OPIXTA KAEIOTH PETA amo KABE Xprion.

META®OPA

O KATAOKEVAOTAG EMTPETEL TN HETAPOPA TOU TTPOIOGVTOG yia XPOoVIKO SidoTnua
mou Sev unepPaivel Tig 10 nuépeg oe Oeppokpaciamou Sev umepPaivel Toug40°C.
H Bpaxuxpovia HeTapopd VIO TOU CUVIOTWHEVOU EUpouG Bepokpaciag dev
£MNPeAfel TNV AOQPANELA KAL TNV ATTOTEAECUATIKOTNTA TOU TTPOIOVTOG KA ,0An
™ Sidpketa {wng Tou.

XEIPIXMOX Y YZKEYAYION META AMO TH XPHXH
OLXPNOIHOTIOINUEVEG CUOKEVAOIEGTTPETIEL VA ATTOPPITITOVTAL VA EMOTPEPOVTAL
OTOV KATACKEVOOTH.

SYSKEYASIA
Mia ouptyya mou mepiéxet 2 ml, 5 miry 10 ml tou mapaokevaopatog, Ta anA\ikatép
pag xpriong.

Huepopnvia tehevtaiac evnuépwong: 06.12.2021/10

ENNE KASUTAMIST LUGEGE JARGMISEID JUHISEID
TOOTE KASUTAMISEKS AINULT HAMBAARSTI POOLT

KOOSTISOSAD: dinaatriumedetaat (EDTA 15%), karbamiidperoksiid 10%,
abiained.

EESMARK

ENDO-PREP CREAM kasutatakse juurekanalite keemiliseks ja mehaaniliseks
ettevalmistamiseks. Preparaadis sisalduv EDTA toetab kaltsiumisoolade
eemaldamist kaltsifitseeritud kanalitest ning hambaviljaliha mis véimaldab
kanaleid kiiremini puhastada ja vormida.

Koos naatriumhipokloritiga muudab see nekroosi tagajarjel varvunud
hambad heledamaks. Karbamiidperoksiidi ja naatriumhupikloriti reaktsiooni
tulemusena moodustub suures koguses vaht, mis voimaldab ettevalmistatud
kanalilt eemaldada hambamassi ja dentiini tiikid. Tootes sisalduvad libisevad
ained hélbustavad tooriista sisestamist kanalisse ja minimeerivad todriista
kanalis purunemise véimalust.

KASUTUSVIIS

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritusse (etlulalkohol)
ja seejarel asetage seda sustlale. Parast hambakambri avamist loputage seda
naatriumhdipikloroidiga.

Taitke hambakamber preparaadiga, kasutades lisatud aplikaatorit, voi asetage
preparaat otse kanalitooriistale.

Valmistage kanal ette, loputades seda mehaaniliselt naatriumhupokloriti
lahusega. Loputage preparaat kanalitest ja hamba kambrist pohjalikult
naatriumhupokloriti lahusega, kuni see 16peb vahutab. Toode on méeldud
mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on moeldud thekordseks
kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine véib péhjustada uuesti
infektsiooni ohtu.

VASTUNAIDUSTUSED

Arge kasutage patsientidel, kellel on dlitundlikkus preparaadi koostisosade.
Arge jatke preparaati kiilastuste vahel kanalisse ega hambakambrisse. See voib
pohjustada dentiini liigset pehmenemist.

ETTEVAATUSABINOUD

Kanali ettevalmistamisel anatoomiliste foramenide ldheduses tuleb olla
eriti ettevaatlik, kuna kanali instrumendid vdivad juure perforeerida. Voib
pohjustada tésiseid nahapoletusi ja silmakahjustusi.

Kontakti korral loputage rohke veega. Kui arritused jadvad, péorduge arsti
poole. Allaneelamisel drge kutsuge esile oksendamist. Joo palju vett. P66rduge
arsti poole. Kasuta kofferdami to6tamisel. Kasutage kindaid, kaitseprille ja
kaitseriietust.

Seadmega seotud tosiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja voi
patsiendi elukohariigi padevaid asutusi.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril 2-15°C. Hoida lastele kattesaamatus
kohas. Kdlblikkusaeg on otsese pakendil. Parast pakendi avamist kélblikkusaeg
ei muutu, kui see on pérast iga kasutamist tihedalt suletud.

TRANSPORT

Tootja lubab toodet transportida kuni 10 pdeva temperatuuril kuni 40°C.
Lihiajaline transport etteantud temperatuurivahemikus ei mojuta toote
ohutust ja efektiivsust kogu selle kasutusaja jooksul.

TOOTE PAKENDITE KAITLEMINE
Kasutatud pakendid tuleb anda ule taaskasutusse voi tagastada tootjale.

PAKEND
Sustel, mis sisaldab 2 ml, 5 ml v4i 10 ml preparaati, Ghekordsed aplikaatorid.

Viimase varskenduse kuupéev: 06.12.2021/10

ENNEN KAYTTOA ON TUTUSTUTTAVA NAIHIN KAYTTOOHJEISIIN:
TUOTE VAIN HAMMASLAAKARIN KAYTTOON

KOOSTUMUS: dinatriumedetaatti (EDTA 15%), ureaperoksidi 10%, apuaineet.

KAYTTOTARKOITUS

ENDO-PREP CREAMia kdytetddn juurikanavien kemialliseen ja mekaaniseen
kasittelyyn. Valmisteen sisdltama EDTA tukee kalsiumsuolojen poistamista
kalkkeutuneista kanavista ja massasta, mikd mahdollistaa kanavien
nopeamman puhdistuksen ja muotoilun.

Yhdessa natriumhypokloriitin kanssa se kirkastaa hampaita, jotka ovat
varjaytyneet nekroosin seurauksena. Ureaperoksidin ja NaOCl:n reaktion
seurauksena syntyy suuria madria vaahtoa, mikd mahdollistaa massan ja
dentiinin palojen poistamisen késitellystd kanavasta. Tuotteen sisaltamat
voiteluaineet helpottavat tydkalun asettamista kanavaan ja minimoivat
tyokalun murtumismahdollisuuden kanavassa.

KAYTTOTAPA

Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirtuun
(etyylialkoholiin) ja sitten aseta se injektioruiskuun.  Huuhtele hampaan
kammion avaamisen jélkeen se natriumhypokloriitilla.

Tayta hammaskammio valmisteella kdyttden mukana toimitetuttaa
applikaattoria tai aseta valmiste suoraan kanavatyodkalulle.
Valmistelekanavahuuhtelemallasemekaanisestinatriumhypokloriittiliuoksella.
Huuhtele  valmiste  huolellisesti  kanavista ja  hammaskammiosta
natriumhypokloriittiliuoksella, kunnes se lopettaa vaahtoamisen. Tuote
on tarkoitettu monikertaiseen kdyttoon, mutta applikaattori on vain
kertakdyttoinen. Applikaattorin uudelleenkdyttoon liittyy tartuntariski.

VASTA-AIHEET )

Ei saa kdyttds, mikali potilas on herkistynyt tuotteen aineksille. Al3 jata
valmistetta kanavaan tai hammaskammioon kéyntien valilla. Se voi johtaa
dentiinin liialliseen pehmenemiseen.

VAROTOIMET

Erityistd varovaisuutta on noudatettava valmistettaessa kanavaa anatomisten
foramenien ldheisyydessd, koska kanava-instrumentti voi rei’ittdd juuren.
Voimakkaasti ihoa syovyttava ja silmid vaurioittava.

Huuhtele runsaalla vedelld. Jos arsytys jatkuu, ota yhteys ladkariin. Ei saa
oksennuttaa.Juo runsaan maaran vettd. Ota yhteytta laakariin. Tuotteen kdyton
yhteydessa, kdyta kofferdamia. Kdyta suojakdsineitd, -laseja ja -vaatetusta.
Laitteeseen liittyvdn vakavan vaaratilanteen sattuessa siitd on ilmoitettava
valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttdja tai
potilas asuu.

SAILYTYS

Sailytettava alkuperdisessa pakkauksessa 2-15°C:n lampétilassa. Sailytettava
lasten ulottumattomissa. Kayttokelpoisuusaika on merkitty valittomaan
pakkaukseen. Pakkauksen avaamisen jalkeen sdilyvyys ei muutu, jos se on
tiiviisti suljettu jokaisen kayton jalkeen.

KULJETUS

Valmistaja sallii tuotteen kuljettamisen enintddn 10 pdivan ajan enintddn
40°C:n lampétilassa. Lyhytaikainen kuljetus maaratylla lampotila-alueella ei
vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen sen koko kayttoian ajan.

PAKKAUSTEN KASITTELY VALMISTUKSEN JALKEEN
Kulunut pakkaus on havitettava tai palautettava valmistajalle.

PAKKAUS
Ruisku, joka sisaltda 2 ml, 5 mltai 10 mlvalmistetta, kertakdyttoiset applikaattorit.

Viimeisen pdivityksen pdivamaara: 06.12.2021/10

PRIJE UPORABE PROCITAJTE DONJE UPUTE
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUCIVO OD STRANE LIJECNIKA STOMATOLOGA

SASTAV: dinatrij edetat (EDTA 15%), urea peroksid 10%, pomocne tvari.

NAMJENA

Preparat ENDO-PREP CREAM se upotrebljava za kemijsko-mehanicku obradu
korijenskih kanala. EDTA sadrzana u preparatu pomaze uklanjanje kalcijevih
soli iz kalcificiranih kanala i

pulpe omogucavajudi brze cis¢enje i oblikovanje kanala.

U kombinaciji s natrijevim hipokloritom posvjetljuje zube obezbojene uslijed
nekroze. Kao rezultat reakcije uree peroksida i NaOCl stvaraju se velike koli¢ine
pjene, sto omogucuje uklanjanje komadica pulpe i dentina iz kanala koji se
obraduje. Glidanti sadrzani u proizvodu olaksavaju umetanje instrumenta u
kanal i minimaliziraju mogu¢nost pucanja instrumenta u kanalu.

NACIN UPORABE

Prije pocetka postupka, umocite priloZeni aplikator u spirit (etilni alkohol),
a zatim ga stavite na Spricu. Nakon otvaranja pulpne komore, isperite je
natrijevim hipokloritom.

Napunite zubnu komoru pripravkom pomocu prilozenog aplikatora ili stavite
pripravak izravno na instrument za kanal.

Mehanicki pripremite kanal ispiranjem otopinom natrijevog hipoklorita.
Temeljito ispirite preparat iz kanala i pulpne komore otopinom natrijevog
hipoklorita dok se ne prestane pjeniti. Proizvod je namijenjen za visekratnu
upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Visestruka
uporaba aplikatora moze predstavljati rizik sekundarne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivos¢u na sastojke preparata.
Ne ostavljajte preparat u kanalu ili u pulpnoj komori izmedu posjeta. To moze
dovesti do pretjeranog omeksavanja dentina.

MJERE OPREZAI

Narocito treba biti oprezan pri pripremi kanala u blizini anatomskog otvora,
jer korijen moze biti perforiran instrumentima kanala. Moze izazvati teske
opekline koze i ozljede oka.

U slucaju kontakta isprati velikom koli¢cinom vode. Ako iritacija potraje, obratite
se lijecniku. Ako se proguta ne izazivati povracanje. Popiti puno vode. Zatrazite
savjet lije¢nika. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdam. Nosite
rukavice, zastitne naocale i zastitnu odjecu.

U slucaju ozbiljnih nezgoda povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti
proizvodacu i nadleznom tijelu drzave u kojoj korisnik ili pacijent ima
prebivaliste.

SKLADISTENJE

Cuvati u originalnom pakiranju na temperaturi 2-15°C. Cuvati na mjestu izvan
dohvata djece. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon
otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom ¢vrstog zatvaranja
proizvoda nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Proizvodac¢ dopusta transport proizvoda u razdoblju ne duljem od 10 dana,
na temperaturi koja ne prelazi 40°C. Kratkotrajni transport unutar navedenog
temperaturnog raspona ne utjece na sigurnost i u¢inkovitost proizvoda tijekom
njegovog roka trajanja.

ODLAGANJE AMBALAZE NAKON UPORABE
Istrosenu ambalazu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvodacu.

I?AKIRANJE
Sprica koja sadrzi 2, 5 ili 10 ml preparata, jednokratni aplikatori.

Datum posljednjeg azuriranja: 06.12.2021/10

PIRMS LIETOSANAS LUDZAM RUPIGI IEPAZITIES AR SIEM LIETOSANAS
NORADIJUMIEM
MATERIALU VAR IEGADATIES TIKAI SERTIFICETS ZOBARSTNIECIBAS
SPECIALISTS STOMATOLOGS

SASTAVS: dinatrija edetats (EDTA 15%), karbamida peroksids 10%, paligvielas.

PIELIETOJUMS

Produkts ENDO-PREP CREAM paredzéts kimiski-mehaniskai saknu kanalu
apstradei. Sastava aktiva viela EDTA palidz nonemt kalcija salus no parkalkotiem
saknu kanaliem un

pulpas, nodrosinot atraku kanalu attirisanu un veidosanu.

Kombinacija ar natrija hipohloritu iedarbojas balinosi uz zobiem, kas mainijusi
toni nekrozes rezultata. Karbamida peroksida un NaOCI reakcijas rezultata
veidojas liels putu daudzums, kas lauj iznemt pulpas un dentina gabalinus
no apstradata kanala. Produkta sastava esosas ellosanas vielas atvieglo darba
instrumenta ievadi zoba kanala un samazina instrumenta saltsanas risku
kanala.

LIETOSANA

Pirms lietosanas, pievienoto aplikatoru iegremdét spirta (etilspirts), bet péc tam
pievienot slircei. Péc zoba dobuma atvérsanas, skalot ar natrija hipohloritu.
Aplicét krému zoba dobuma, izmantojot pievienoto aplikatoru, vai uzklat uz
darba instrumenta kanala apstradei.

Mehaniski apstradat kanalu, izskalojot ar natrija hipohlorita $kidumu. Ar natrija
hipohlorita skidumu rapigi izskalot lidzekli no kanaliem un zoba dobuma lidz
tas ir beidzis putot. Produkts paredzéts vairakkartéjai lietosanai, bet aplikatoru

iespéjams izmantot tikai vienu reizi. Atkartota aplikatora izmantosana var
izraisit sekundaras infekcijas risku.

KONTRINDIKACIJAS

Nelietot pacientiem ar paaugstinatu jutibu pret kadu no produkta sastavdalam.
Neatstat lidzekli zoba kanala vai zoba kamera starp apmekléjumiem. Tas var
izraisit parmérigu dentina mikstinasanos.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

levérot Tpasu piesardzibu apstradajot kanalu anatomiska atvéruma tuvuma,
jo kanala apstrades instrumenti var perforét zoba sakni. Var izraisit nopietnus
adas un acu bojajumus.

Saskares gadijuma, skalot ar lielu daudzumu tdens. Ja kairindjums nepariet,
sazinaties ar arstu. Norisanas gadijuma neizraisit vemsanu. Izdzert lielu Gdens
daudzumu. Sazinaties ar arstu. Produkta lietosanas laika izmantot koferdamu.
Izmantot cimdus, aizsargbrilles un aizsargapgérbu.

Ja, saistiba ar produkta izmantosanu, ir radies nopietns apdraudéjums, par
to nepieciesams zinot razotajam un tas valsts kompetentajai iestadei, kura
lietotajam vai pacientam ir pastaviga dzivesvieta.

UZGLABASANA

Uzglabat originala iepakojuma 2-15°C temperatira. Uzglabat bérniem
nepieejama vieta. Produkta deriguma termin$ noradits uz tiesa iepakojuma.
Péciepakojuma atvérsanas deriguma termins nemainas, ja péc katras lietosanas
reizes produkts tiek ciesi aiztaisits.

TRANSPORTESANA

RaZotaja noraditais transportésanas laiks nedrikst parsniegt 10 dienas un 40°C
temperaturu. Islaiciga transportésana noraditaja temperatdras diapazona
neietekmé produkta drosibu un efektivitati visu deriguma termina laiku.

IZLIETOTA IEPAKOJUMA PARSTRADE
Izlietoto iepakojumu nodot otrreizéjai parstradei vai atgriezt atpakal razotajam.

IEPAKOJUMS
Slirce 2 ml, 5 ml vai 10 ml, vienreizéjas lietosanas aplikatori.

Pédéjas atjauninasanas datums: 06.12.2021/10

NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE
GEBRUIKSAANWUZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA 15%), ureumperoxide
10%, hulpstoffen.

BESTEMMING

Het preparaat ENDO-PREP CREAM wordt gebruikt voor de chemische en
mechanische voorbereiding van wortelkanalen. Het EDTA in het preparaat
ondersteunt de verwijdering van calciumzouten uit verkalkte kanalen en
pulpa, waardoor de kanalen sneller kunnen worden gereinigd en gevormd.

In combinatie met natriumhypochloriet heeft het een blekend effect op
tanden die zijn verkleurd door necrose. Door de reactie van ureumperoxide
en NaOCI ontstaat veel schuim, waardoor stukjes pulpa en dentine uit het
behandelde kanaal kunnen worden verwijderd. De glijstoffen uit het product
vergemakkelijken het inbrengen van gereedschap in het wortelkanaal en
minimaliseren de mogelijkheid dat het gereedschap in het wortelkanaal
breekt.

GEBRUIKSAANWLIIZING

Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator
onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen.
Spoel de tandholte na opening met natriumhypochloriet.

Vul de tandholte met het preparaat met behulp van de meegeleverde
applicator of plaats het preparaat direct op het wortelkanaalinstrument.
Behandel het kanaal mechanisch door te spoelen met een
natriumhypochlorietoplossing. Spoel het preparaat grondig uit de kanalen en
de tandholte met een oplossing van natriumhypochloriet totdat het niet meer
schuimt. Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator
mag u slechts eenmaal gebruiken. Het meerdere malen gebruiken van de
applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiénten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het
preparaat. Laat het preparaat tussen bezoeken niet achter in het kanaal of de
tandholte. Dit kan leiden tot overmatige verzachting van de dentine.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

Bij het bewerken van het wortelkanaal in de buurt van de anatomische
opening moet u bijzonder voorzichtig zijn, omdat het wortelkanaalinstrument
perforatie van de wortel kan veroorzaken. Kan ernstige brandwonden en
oogletsel veroorzaken.

Bij contact afspoelen met een grote hoeveelheid water. Als de irritaties niet
verdwijnen een arts raadplegen. Niet laten braken bij inslikken. Drink een grote
hoeveelheid water. Een arts raadplegen. Gebruik een rubberdam als u het
product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende
kleding.

Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet u dit
melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land waar de
gebruiker of de patiént zijn woon- of verblijfplaats heeft.

BEWARING

Bewaar in de originele verpakking bij temperaturen van 2-15°C. Buiten
bereik van kinderen bewaren. De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de
primaire verpakking. Na het openen van de verpakking verandert de uiterste
gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch
afsluit.

TRANSPORT

De producent staat transport van het product toe gedurende een periode van
maximaal

10 dagen bij een temperatuur van maximaal 40°C. Kortdurend transport binnen
het gespecificeerde temperatuurbereik heeft geen invloed op de veiligheid en
effectiviteit van het product gedurende de gehele houdbaarheidsperiode.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN
Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar
de producent.

VERPAKKING
Spuit met 2 ml, 5 ml of 10 ml preparaat, eenmalige applicators.

Datum laatste actualisatie: 06.12.2021/10

PRED POUZITIM SA OBOZNAMTE S TYMITO POKYNMI
VYROBOK IBA NA POUZITIE ZUBNYM LEKAROM

ZLOZENIE: edetan disodny (EDTA 15%), peroxid mocoviny 10%, pomocné latky.

URCENIE

Pripravok ENDO-PREP CREAM sa pouziva na chemicko-mechanické
opracovanie korenovych kanalikov. EDTA obsiahnuté v pripravku pomaha
odstranovat vapenaté soli z kalcifikovanych kanaélikov a

drene, ¢im umoziuje rychlejsie Cistenie a tvarovanie kanélikov.

Pouzity spolu s chlérnanom sodnym ma bieliace Ucinky pre zuby, ktorych
sfarbenie bolo zmenené v dosledku nekrézy. V dosledku reakcie peroxidu
mocoviny s NaOCl vznika velké mnozstvo peny, ktord umoziiuje odstranit
pozostatky drene a zuboviny z opracovavaného kandlika. Klzné latky
obsiahnuté vo vyrobku ulahcuji zavedenie nastroja do kanalika a minimalizuju
nebezpecenstvo zlomenia nastroja v kanaliku.

SPOSOB POUZITIA

Pred zacatim oSetrenia ponorte aplikator, ktory je stucastou balenia, do liehu
(etylalkohol), a nasledne ho umiestnite na striekacku. Po otvoreni zuba ho
oplachnite chlérnanom sodnym.

Pomocou dodaného aplikatora vyplite zub pripravkom alebo naneste
pripravok priamo na endo néstroj.

Mechanicky opracovavajte kanélik a vyplachujte roztokom chlérnanu sodného.
Pouzitim roztoku chlérnanu sodného doékladne vyplachnite pripravok z
kanalikov a vnutra zuba az, kym sa neprestane penit. Vyrobok je uréeny na
viacnasobné poutzitie, aplikator vsak je urc¢eny len na jednorazové pouzitie.
Viacnasobné pouzitie aplikdtora moze sposobit riziko reinfekcie.

KONTRAINDIKACIE

Nepouzivajte u pacientov s precitlivenostou na zlozky pripravku. Nesmiete
ponechat pripravok v kanaliku ani vnutri zuba medzi o$etreniami. M6ze to viest
k nadmernému zmékceniu zuboviny.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pri opracovavani kanalika v blizkosti anatomického otvoru si davajte zvlastny
pozor, pretoze moéze dojst k perforécii korefia pomocou endo nastrojov. Moze
sposobit vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

V pripade kontaktu oplachnite velkym mnozstvom vody. Ak podrazdenie
pretrvdva, poradte sa so svojim lekdrom. Po poziti nevyvolavajte vracanie.
Vypite velké mnozstvo vody. Poradte sa so svojim lekdrom. Po¢as manipulacie

s vyrobkom pouzivajte kofferdam. Pouzivajte ochranné rukavice a okuliare ako
aj ochranny odev.

V pripade vyskytu véznej nehody suvisiacej s vyrobkom, nahldste tuto
skutoc¢nost vyrobcovi a prislusnému orgénu krajiny, v ktorej méa pouzivatel
alebo pacient svoje bydlisko.

SKLADOVANIE

Skladujte v origindlnom baleni pri teplote 2-15°C. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Datum exspiracie je na primarnom obale. Po otvoreni sa datum exspiracie
nemeni pod podmienkou, Zze bude obal po kazdom pouziti tesne uzavrety.

PREPRAVA

Vyrobca povoluje prepravu vyrobku po maximalnu dobu

10 dni pri teplote neprevysujucej 40°C. Kratkodobd preprava pri uvedenom
teplotnom rozsahu nema vplyv na bezpec¢nost a ucinnost vyrobku pocas celej
doby pouzitelnosti vyrobku.

MANIPULACIA S OBALMI PO VYROBKU
Pouzité obaly odovzdajte na likvidaciu alebo ich vratte vyrobcovi.

BALENIE
Striekacka obsahujica 2 ml, 5 ml alebo 10 ml pripravku, jednorazové aplikatory.

Déatum poslednej aktualizacie: 06.12.2021/10

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.
IZDELEK LAHKO UPORABLJAJO IZKLJUCNO STOMATOLOGI.

SESTAVA: dinatrijev edetat (EDTA 15%), karbamidov peroksid 10%, pomozne
snovi.

NAMEN

Pripravek ENDO-PREP CREAM se uporablja za kemi¢no-mehansko obdelavo
koreninskih kanalov. Sestavina EDTA v pripravku spodbuja odstranjevanje
kalcijeve soli iz poapnelih kanalov in pulpe ter omogoca hitrejse ¢iscenje in
oblikovanje kanalov.

V povezavi z natrijevim hipokloritom posvetli obarvane, mrtve zobe. Ob reakciji
karbamidovega peroksida in natrijevega hipoklorita nastane velika koli¢ina
pene, ki omogoca odstranjevanje kosckov pulpe in dentina iz koreninskega
kanala. Maziva v izdelku olajsajo vhod zobozdravstvenega orodja v kanal in
preprecujejo moznost zloma orodja v kanalu.

UPORABA

Pred zacetkom posega potopite prilozeni aplikator v etilni alkohol in ga nato

namestite na brizgalko. Po odprtju zobne komore le-to sperite z natrijevim

hipokloritom.

Zobno komoro napolnite s pripravkom ob uporabi prilozenega aplikatorja

ﬁz. plripravek nanesite neposredno na pripomocek za obdelavo koreninskega
anala.

Kanal obdelajte ro¢no tako, da ga izpirate z raztopino natrijevega hipoklorita.

Z raztopino natrijevega hipoklorita temeljito izperite pripravek iz kanalov in

zobne komore, vse dokler se ne neha peniti. Izdelek je namenjen za veckratno

uporabo, medtem ko je aplikator primeren za enkratno uporabo. Veckratna

uporaba aplikatorja predstavlja tveganje za sekundarno okuzbo.

KONTRAINDIKACIJE

Izdelka ne uporabljajte pri pacientih z obcutljivostjo na sestavine pripravka.
Pripravka ne puscajte v kanalu ali zobni komori med posameznimi
zobozdravstvenimi obiski pacienta. Pripravek lahko prekomerno zmehca
zobovino.

VARNOSTNA OPOZORILAI

Med obdelavo kanala bodite Se posebno pozorni na okolico anatomske
apikalne odprtine, saj lahko pripomocki za obdelovanje kanalov povzrocijo
perforacijo korenine. Lahko povzro¢i hude kozne opekline in okvare o¢i.

V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko koli¢ino vode. Ce se drazenje
ne umiri, se posvetujte z zdravnikom. V primeru zauzitja ne izzivajte bruhanja.
Spijte veliko koli¢ino vode. Stopite v stik z zdravnikom. Med uporabo izdelka
uporabljajte koferdam. Uporabljajte zascitne rokavice, zascitna ocala in
zascitna oblacila.

Vprimeruresne nesrece, povezanezizdelkom,je trebale-to prijaviti proizvajalcu
in pristojnemu organu, v drzavi prebivalis¢a uporabnika ali pacienta.

SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalazi pri temperaturi 2-15°C. Hranite izven dosega
otrok. Rok uporabe je naveden na embalazi. Po odprtju embalaze se rok
uporabe ne spremeni, ¢e je embalaza ustrezno zaprta po vsakokratni uporabi.

PREVOZ

Proizvajalec dovoljuje prevoz izdelka za obdobje do 10 dni in pri temperaturi
do 40°C. Kratkotrajni prevoz v dovoljenem temperaturnem obmocju ne vpliva
na varnost in u¢inkovitost delovanja izdelka skozi celotno obdobje primernosti
za uporabo izdelka.

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAZO
Odpadno embalazo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi ali jo vrnite
proizvajalcu.

PAKIRANJE
Brizgalka z 2 ml, 5 ml ali 10 ml pripravka, aplikatorji za enkratno uporabo.

Datum zadnje posodobitve: 06.12.2021/10

LAS DENNA INSTRUKTION INNAN ANVANDNING
PRODUKTEN AVSEDD UTESLUTANDE FOR ANVANDNING AV TANDLAKARE

INNEHALL: disodiumedetat (EDTA 15%), ureaperoxid 10%, hjalpamnen.

TILLAMPNINGSOMRADE

ENDO-PREP CREAM anvédnds for kemisk-mekanisk bearbetning av
tandrotskanaler. EDTA som ingar i preparatet stodjer avlagsnande av
kalciumsalter frén forkalkade kanaler samt

tandpulpan, vilket majliggor snabbare reng6ring och utformning av rotkanaler.
| férening med natriumhypoklorit har den vitgérande effekt pa tander
missfargade till foljd av nekros. Reaktionen mellan ureaperoxid och NaOCI
skapar stora méangder av skum, vilket mojliggér borttagning av delar av
tandpulpa och dentin fran den bearbetade rotkanalen. Glidamnen i produkten
underlattar inférande av verktyget i kanalen och minimerar risken for att
verktyget bryts av i rotkanalen.

BRUKSANVISNING

Fore behandlingen ska den medféljande applikatorn doppas i lakarsprit
(etylalkohol) varpa den placeras pa sprutan. Nar tandkammaren 6ppnats ska
den skoljas med natriumhypoklorit.

Fyll tandkammaren med preparatet med hjalp av den medféljande applikatorn
eller placera preparatet direkt pa kanalverktyget.

Bearbeta kanalen mekanisk och skolj med natriumhypoklorit. Skélj noggrant
preparatet ur kanaler och tandkammaren med natriumhypoklorit tills det slutar
skumma. Preparatet &r aysett for flergdngsanvéndning, medan applikatorn
ar1fvénds endast en gang. Ateranviandning av applikatorn kan leda till sekundar
infektion.

MOTREKOMMENDATIONER

Tilldmpas inte hos patienter med &verkdnslighet mot preparatets
bestandséamnen. Ldmna inte preparatet i tandkanalen eller tandkammaren
mellan besoken. Detta kan orsaka 6vermjukning av dentinen.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Var sarskilt forsiktig under bearbetning av omradet runt anatomisk 6ppning
p.g.a. risk for rotperforering med rotverktyg. Kan orsaka svéara bréann- och
o6gonskador.

Vid kontakt med hud eller 6gon: skélj rikligt med vatten. Kontakta lakare ifall
irritationen inte gar over. Vid fortaring: framkalla inte uppkastningar. Drick
mycket vatten. Kontakta lakare. Anvénd kofferdam vid arbete med preparatet.
Anvand skyddshandskar, skyddsglaségon samt skyddsklader.

Ifall ndgon allvarlig incident intréffari samband med anvéandning av produkten,
ska detta meddelas tillverkaren samt lamplig myndighet i anvandarens eller
patientens hemvistland.

FORVARING

Forvaras i ursprungsforpackningen i temperatur 2-15°C. Férvaras oatkomligt
for barn. Bast fore datum pa direktférpackningen. Preparatets férbrukningstid
andras inte efter att forpackningen 6ppnats under férutsattning att den stangs
tatt efter varje anvandning.

TRANSPORT

Tillverkaren godkanner en transportperiod

pa max 10 dagar i temperatur pa max 40°C. Kortvarig transport inom angiven
temperaturintervall paverkar inte produktens sékerhet eller effektivitet under
produktens angivna anvéndningstid.

FORPACKNINGSHANTERING
Forbrukad forpackning lamnas in till atervinningsstation eller aterlamnas till
tillverkaren.

FORPACKNING
Spruta innehallande 2 ml, 5 ml resp. 10 ml preparat, engédngsapplikatorer.

Senaste uppdatering: 06.12.2021/10



