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INSTRUKCJA UZYCIA WYROBU

PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA
WYROB DO STOSOWANIA WYLACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

PRZEZNACZENIE
Stojak stomatologiczny na preparaty i akcesoria endodontyczne.

SPOSOB UZYCIA
Przygotowac stojak zgodnie ze zdjeciem do odpowiedniego wariantu.
Ustawi¢ w dogodnym dla siebie miejscu.

Opakowanie zawiera:

- ENDO-STATION GO EASY 2 - fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 -fot. 2,

- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

POSTEPOWANIE Z WYROBEM

Do mycia stojaka uzywac cieptej wody z delikatnym detergentem
(mydtem, ptynem do naczyn) i miekkiej $ciereczki.

Nie uzywac takich srodkéw czyszczacych jak alkohole, rozpuszczalniki,
kwasy poniewaz powoduje to zmatowienie i uszkodzenie materiatu.

SRODKI OSTROZNOSCI

W przypadku wystapienia powaznego incydentu zwigzanego z wyrobem
nalezy ten fakt zgtosi¢ producentowi i wtasciwemu organowi Panstwa, w
ktérym uzytkownik lub pacjent majg miejsce zamieszkania.

DOSTEPNE WARIANTY:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2022/4
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INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

INTENDED USE
Dental stand for preparations and endodontic accessories.

INSTRUCTIONS FOR USE
Prepare the stand for the appropriate variant as shown in the photo.
Place it in a convenient place.

Packaging contents:

- ENDO-STATION GO EASY 2 - Photo 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - Photo 2,

- ENDO-STATION GO MINI - Photo 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - Photo 4.

HANDLING THE PRODUCT

To clean the stand, use warm water with a mild detergent (soap,
dishwashing liquid) and a soft cloth.

DO NOT use cleaning agents such as alcohols, solvents, acids, as this will
tarnish and damage the material.

PRECAUTIONS

If a serious device-related incident occurs, it must be reported to the
manufacturer and to the competent authority of the State where the user
or patient is domiciled.

AVAILABLE VARIANTS:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Last updated: 02.11.2022/4
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INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTA CONCEBIDO PARA SU USO UNICAMENTE POR
ODONTOLOGOS PROFESIONALES

uso
Soporte odontoldgico para las preparaciones y accesorios odontolégicos.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparar el soporte conforme a laimagen para el variante adecuado.
Colocar en un sitio preferido.

El envase incluye:
- ENDO-STATION GO EASY 2 -foto 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - foto 2,
- ENDO-STATION GO MINI - foto 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - foto 4.

USO DEL PRODUCTO

Para lavar el soporte utilizar el agua caliente con un detergente delicado
(jabon, detergente liquido) y un trapo blando.

NO utilizar detergentes como el alcohol, disolventes, acidos porque tal uso
resulta en opacar y daiar el material.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de un incidente grave relacionado con el producto procede
presentar el hecho al fabricante y a las debidas autoridades en el estado en
el que el usuario o el paciente tienen domicilio.

VARIANTES ACCESIBLES:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Fecha de ultima actualizacion: 02.11.2022/4
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MODE D’EMPLOI DU PRODUIT

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

UTILISATION PREVUE
Organiseur dentaire pour préparations et accessoires de soins
endodontiques.

MODE D’EMPLOI

Préparer I'organiseur conformément a la photo correspondant a la variante
choisie.

Installer dans un endroit choisi.

Contenu de I'emballage:

- ENDO-STATION GO EASY 2 - photo 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - photo 2,

- ENDO-STATION GO MINI - photo 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - photo 4.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Pour nettoyer l'organiseur utiliser de I'eau chaude avec du détergent doux
(savon, liquide vaisselle) et un chiffon doux.

NE PAS utiliser de produits de nettoyants tels que l'alcool, les dissolvants,
les acides, parce qu'ils provoquent le ternissement et 'endommagement
du matériau.

PRECAUTIONS

En cas d'incident grave lié avec le produit, le signaler au fabricant et a
l'autorité publique compétente du pays de résidence de l'utilisateur/du
patient.

DOSTEPNE WARIANTY:

ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Date de derniére mise a jour: 02.11.2022/4
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GEBRAUCHSANLEITUNG DES PRODUKTS

VOR DEM GEBRAUCH MIT DER VORLIEGENDEN ANLEITUNG
) VERTRAUT MACHEN
PRODUKT FUR DEN AUSSCHLIESSLICHEN GEBRAUCH DURCH ZAHNARZTE

VERWENDUNGSZWECK
Zahnheilkundlicher Stander fiir endodontische Praparate und Zubehor.

ANWENDUNGSWEISE
Stander gemaf dem Foto zur entsprechenden Variante vorbereiten.
An einer fir Sie bequemen Stelle aufstellen.

Die Verpackung enthilt:

- ENDO-STATION GO EASY 2 - Fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - Fot. 2,

- ENDO-STATION GO MINI - Fot. 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - Fot. 4.

VORGEHENSWEISE MIT DEM PRODUKT

Zum Waschen des Stdnders warmes Wasser mit einem milden
Reinigungsmittel (Seife, Geschirrspllmittel) und ein weiches Tuch
verwenden.

KEINE Reinigungsmittel wie Alkohol oder L&sungsmittel, S&uren
verwenden, da dies zum Mattwerden und zur Beschadigung des Materials
fuhrt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Im Fall des Auftretens eines ernsthaften Zwischenfalls in Verbindung
mit dem Produkt, ist diese Tatsache dem Hersteller und der zustandigen
staatlichen Behorde zu melden, im Wohnsitzland des Benutzers oder
Patienten.

ERHALTLICHE VARIANTEN:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum der letzten Aktualisierung: 02.11.2022/4
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NAVOD K POUZITi VYROBKU

PRED POUZITiM S| PROSIM PRECTETE NASLEDUJICi POKYNY
VYROBEK K POUZITi POUZE ZUBNIM LEKAREM

URCENI
Zubni stojan na pripravky a endodontické doplriky.

ZPUSOB POUZITI
Pripravte stojan podle fotografie pro pfislusnou variantu.
Umistéte jej na pro vas vhodné misto.

Baleni obsahuje:
- ENDO-STATION GO EASY 2 -obr 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - obr 2,
- ENDO-STATION GO MINI - obr 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - obr 4.

ZACHAZENI S VYROBKEM

K myti stojanu pouzivejte teplou vodu s jemnym C¢isticim prostfedkem
(mydlo, ¢istici prostfedek na nadobi) a mékky hadfrik.

NEpouzivejte cistici prostfedky, jako jsou alkoholy, rozpoustédla, kyseliny,
protoze by doslo ke zmatnéni a poskozeni materialu.

OPATRENI

V ptipadé vyskytu vazné udalosti souvisejici s vyrobkem je tfeba tuto
skute¢nost nahlésit vyrobci a pfislusnému orgdnu zemé, ve které ma
uzivatel nebo pacient bydlisté.

DOSTUPNE VARIANTY:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum posledni aktualizace: 02.11.2022/4
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IHCTPYKLIA MPO BUKOPUCTAHHA BUPOBY

NEPEA BUKOPUCTAHHAM CJij O3HANOMUTUCA 3 HABEAEHOIO
; HWUXYE IHCTPYKUIEIO
ANnA NMPO®ECIMHOIO BUKOPUCTAHHA JTIKAPEM CTOMATOJTIOTOM

NPU3HAYEHHA
CTomaTonoriyHa CTifka ana eHAoAOHTUYHNX NpenaparTis i akuecyapis.

CnocCib 3ACTOCYBAHHA
MigroTyBaTy CTiNKy BiZNoBigHO Ao doTorpadii HaNeXHoOro BapiaHTy.
[ocTaBuTK B 3py4HOMY MicLi.

YnakoBKa micTuTb: .

- ENDO-STATION GO EASY (EHOO-CTEMLUH rOY 131 2) - doto 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 (EHOO-CTEVLIH QY 131 3) - ¢poTo 2,

- ENDO-STATION GO MINI (EHOO-CTEVLIH FOY MIHI) - doTo 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 (EHAO-CTEVLLUH rOY ryTA
BOKC 2X3/2X6/12) - poTo 4.

NPABUJNIA NOBOAXEHHA 3 BUPOBOM

YncTnTu CTiNKy, BUKOPUCTOBYIOUMN TEMY BOAY 3 M'AKUM MUIOYMM 3aCO60M
(Mrnom, 3aco60M Ana MUTTA NOCyay) | M'AKOT raHYipKu.

HE BuKOpUCTOBYBaTV TaKMX 3acObiB K anKkorosb, PO3UYMHHUKYK, KBacu,
OCKINbKM Lie CMPUYMHAE TYCKHIHHA | NOLWKOAXEeHHA MmaTepiany.

3AXOOU BE3MEKU

Mpo 6yab-AKMIA HenepenbayeHUn CEPNO3HWIA IHUMAEHT MOB'A3aHMN 3
BMpo6OM, HeobxifHO MOBIZOMWUTN BUPOOHMKA Ta BIiAMOBIAHMIA OpraH
LePXKaBHOIO YNPaBAiHHA KPaiHV NPOXKMBAHHSA KOPMCTYBaYa abo navjieHTa.

OOCTYMNHI BAPIAHTU:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6
YrnoBHOBaXXeHUIn

NpeACTaBHUK B
YKpaiHi Ta agpeca:

<

[lata ocTaHHbOro oHoBneHHA: 02.11.2022/4

ToBapucTBO 3
BignosiganbHicTio «IBOAEHT»

Byn. KypinHoro YopHortuy, 2,
kopnyc 1, M. IBaHo-®paHkiBcbK, 76018, YkpaiHa;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55,
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua
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MHCTPYKLMA NO UCNOJIb3OBAHUIO U3AENNA

MEPEA UCNOJIb3OBAHWEM CJIEQYET O3HAKOMUTbLCA C AAHHON
WHCTPYKLMEN
MPOAYKT NPEAHA3HAYEH AN1A MPUMEHEHWA TOJIbKO BPAYHAMMU-
CTOMATOJTOTAMU

HA3HAYEHME
Cromatonornyeckasa nopcTaBka [NA SHAOJOHTUYECKUX NpenapaToB
npuHaanexxHocTen.

CNOCOb NPUMEHEHUA

MoAroToBNTb MOACTaBKY B COOTBETCTBUM C  ¢doTorpaduen pna
COOTBETCTBYIOLLErO BapuaHTa.

MomecTnTb ee B ygobHOM mecTe.

Copepxnmoe ynakoBkm:
- ENDO-STATION GO EASY 2 - ¢oto 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - poTo 2,
- ENDO-STATION GO MINI - ¢oTo 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - dpoTo 4.

OBPALUEHUE C USOAEJIMEM

MopcTaBKy MbITb Tennol BOAOW C NEerkMm MOKOLWMM CPefCcTBOM (MblIO,
CPeACTBO ANIA MbITbA MOCYZAbl), UCMONb3YA MATKYIO TKaHb.

3AMPELLAETCA ncnonb3oBaTb TakvMe 4nCTAWME CPEeACTBa, Kak CMpPTh,
pacTBOpUTENN, KWUCIOTbI, TakK Kak 3TO MPUBOAUT K MOTYCKHEHWIO 1
NoBpeXAeHN0 MaTeprana.

MEPbI NPEAOCTOPOXXHOCTU

O cepbe3HbIX MHUMAEHTaX, CBA3AHHbIX C U3fennem, cnefyeT coobuaTb
NpOu3BOAUTENIO 11 COOTBETCTBYIOLIEMY OpraHy CTpaHbl, B KOTOpOW
NPOXMBaeT Nojib30BaTe b WAV NaLNEHT.

MMEIOLWNECA BAPUAHTDI:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

[ata nocnepHero obHoBnexua: 02.11.2022/4
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ISTRUZIONI D’USO DEL PRODOTTO

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE
ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

APPLICAZIONE
Supporto odontoiatrico per preparazioni e accessori endodontici.

MODALITA D'USO
Preparare il supporto per la variante appropriata attenendosi alla foto.
Posizionarlo in un luogo comodo.

La confezione contiene:

- ENDO-STATION GO EASY 2 - foto 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - foto 2,

- ENDO-STATION GO MINI - foto 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - foto 4.

GESTIONE DEL PRODOTTO

Per pulire il supporto, utilizzare acqua calda con un detergente delicato
(sapone, detersivo per piatti) e un panno morbido.

NON utilizzare detergenti quali alcol, solventi, acidi poiché potrebbero
ossidare e danneggiare il materiale.

PRECAUZIONI

In caso di incidente grave causato dal prodotto, questo deve essere
segnalato al produttore e all'autorita competente del Paese in cui l'utente
o il paziente e residente.

DOSTEPNE WARIANTY:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Data ultimo aggiornamento: 02.11.2022/4
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A TERMEK HASZNALATI UTMUTATOJA

HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT
KIZAROLAG FOGASZATI CELU FELHASZNALASRA

JAVALLATOK
Fogaszati 4llvany endodontiai készitményekhez és kiegészitékhoz.

HASZNALATI UTASITAS
Az éllvanyt a megfeleld véltozat a fotdjanak megfeleléen készitse elé.
Helyezze megfeleld, kényelmes helyre.

A csomag tartalma:
- ENDO-STATION GO EASY 2-kép 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - kép 2,
- ENDO-STATION GO MINI - kép 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - kép 4.

KEZELES

Az dllvény tisztitdsdhoz haszndljon meleg vizet enyhe mosészerrel
(szappan, mosogatodszer) és puha torl6kendével.

NE hasznaljon olyan tisztitészereket, mint példaul az alkohol, oldészerek,
savak, mert ezek mattosithatjak és karositjdk az anyagot.

OVINTEZKEDESEK

Készitménnyel kapcsolatos sulyos esemény esetén jelentse azt a gyarténak
és a felhasznald vagy a paciens lakdhelyének megfelelé orszég azilletékes
hatésaganak!

ELERHETO VALTOZATOK:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Utolso frissités datuma: 02.11.2022/4
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INSTRUCTIUNE DE UTILIZARE A PRODUSULUI

INAINTE DE UTILIZARE VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE PREZENTA
INSTRUCTIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

UTILIZARE
Platforma-suport dentara pentru preparate si accesorii endodontice.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Pregatiti platforma-suport conform imaginii variantei corespunzétoare.
Asezati in locul potrivit pentru dumneavoastra.

Ambalajul contine:
- ENDO-STATION GO EASY 2 -fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - fot. 2,
- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

MANIPULAREA PRODUSULUI

Pentru spalarea platformei-suport, folositi apd calda cu un detergent
delicat (sapun, lichid pentru vase) si o carpa moale.

NU folositi agenti de curatare precum alcooli, solventi, acizi, deoarece vor
provoca efectul mat si deteriorarea materialului.

MASURI DE PRECAUTIE

In cazul aparitiei unui incident grav legat de produs, acest fapt necesita
raportarea lui producatorului si organului competent al tarii, in care
utilizatorul sau pacientul isi are locul de resedinta.

VARIANTELE DISPONIBILE:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Data ultimei actualizari: 02.11.2022/4
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MHCTPYKLUA 3A YIIOTPEBA HA MPOAYKTA

MPEAWN YNOTPEBA NMPOYETETE BHUMATEJIHO HACTOALLATA
MHCTPYKLUUA

MNPOAYKTBT E NMPEAHA3HAYEH 3A U3MON3BAHE EAVUHCTBEHO OT
CTOMATOJIOT

NPEAHA3HAYEHUE

CTomaTonornyHa cTolika 3a eHGOAOHTCKM NpenapaTi U akcecoapu.

HAYUH HA U3NON3BAHE

MpuroTseTe CTOMATONOMMYHaTa CTOMKA 4O HYXXHWA BapUaHT CbrNacHoO
CHMMKaTa.

[la ce nocTaBm Ha yROGHO MACTO.

OnakoBKaTa cbabpXa:
- ENDO-STATION GO EASY 2 - cHumka 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - cHumka 2,
- ENDO-STATION GO MINI - chumka 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - cHumka 4.

HAYUH HA YNNIOTPEBA HA MPOAYKTA

3a noyncTBaHe Ha CToMKaTa fia Ce M3NoN3BaT TOMsa BOAA C ieK AeTepreHT
(canyH, Bepo 3a MUEeHe Ha YNHWUN) N MeKa Kbprnnyka.

HOa HE ce wu3non3eat TakmBa MNOYMCTBALM CPeAcTBa KaTo ankoxon,
Pa3TBOPUTENN, KUCENIMHWU, Tb KaTo Te MNpeau3BMKBAT MaTUpaHe u
noBpekaaHe Ha matepuana.

NPEANA3HU MEPKU

B cnyuaii Ha cepro3seH UHUMAEHT C NPoAyKTa 3a To3n dakT TpAbsa Aa ce
YBEAOMAT NPOV3BOAUTENAT N CbOTBETHUTE OPraHn Ha CTpaHaTa, B KOATO
KMBee Non3BaTenaT Uim naumeHTb.

HANNYHUN BAPUAHTU:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

[ata Ha nocnepHata akTyanusauma: 02.11.2022/4
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GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIES NAUDOJIMA BUTINAI SUSIPAZINTI SU SIA INSTRUKCLJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJY STOMATOLOGY NAUDOJIMUI

PASKIRTIS
Stomatologinis stovas preparatams ir endodontiniams priedams.

NAUDOJIMO BUDAS
Paruoskite stova pagal nuotrauka atitinkamam variantui.
Pastatykite jums tinkamoje vietoje.

Pakuotéje yra:
- ENDO-STATION GO EASY 2 - nuotr. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - nuotr. 2,
- ENDO-STATION GO MINI - nuotr. 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - nuotr. 4.

GAMINIO NAUDOJIMAS

Stovui valyti naudokite Silta vandenj su Svelniu plovikliu (muilu, indy
plovikliu) ir minksta Sluoste.

NENAUDOKITE valymo priemoniy, tokiy kaip alkoholiai, tirpikliai, ragstys,
nes tai pakeis stovo spalva ir sugadins medziaga.

ATSARGUMO PRIEMONES

Jvykus rimtam su gaminiu susijusiam incidentui, apie tai turéty bati
pranesta gamintojui ir 3alies, kurioje yra vartotojo ar paciento gyvenamoji
vieta, kompetentingai institucijai.

PRIEINAMI VARIANTAI:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Paskutinio atnaujinimo data: 02.11.2022/4
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BRUGSANVISNING

LAS FOLGENDE INSTRUKTIONER FOR BRUG
PRODUKTET MA KUN ANVENDES AF TANDLAGER

PRODUKTBETEGNELSE
Dentalstativ til brug for praeparater og tilbeher til endodonti.

ANVENDELSESMADE
Monter stativet og juster til den gnskede position som vist pa billedet.
Opstil pa det enskede sted.

Emballagen indeholder:
- ENDO-STATION GO EASY 2 - billede 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - billede 2,
- ENDO-STATION GO MINI - billede 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - billede 4.

HANDTERING

Til rengering brug varmt vand og et mildt oplgsningsmiddel (seebe eller
opvaskemiddel) og en blad klud.

Brug IKKE alkohol-baserede rengeringsmidler, oplgsningsmidler eller
syrer da det kan gore materialet mat og beskadige det.

FORHOLDSREGLER

| tilfeelde af forekomst af alvorlige haendelser vedrgrende praeparatet,
skal faktummet rapporteres til producenten og den kompetente
statsmyndighed i landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopzel.

VALGMULIGHEDER:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Seneste opdatering: 02.11.2022/4
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INSTRUCOES DE UTILIZAGCAO DO PRODUTO

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUCOES
PRODUTO PARA ADMINISTRACAO EXCLUSIVAMENTE POR MEDICOS
DENTISTAS

FINALIDADE DE UTILIZACAO
Suporte dentério para produtos e acessorios endodonticos.

MODO DE USO
Prepare o suporte de acordo com a foto para a variante apropriada.
Coloque em um lugar conveniente.

O pacote contém:
- ENDO-STATION GO EASY 2 -fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - fot. 2,
- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

MANUSEAMENTO DO PRODUTO

Para lavar o suporte, utilize 4gua morna com um detergente suave (sabao,
detergente para loucas) e um pano macio.

NAO utilize produtos de limpeza tais como alcoois, solventes, acidos, pois
isto causa manchas e danos no material.

PRECAUCOES

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser
relatado ao fabricante e a autoridade competente do pais onde o utilizador
ou paciente estiver domiciliado.

VARIANTES DISPONIVEIS:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Data da ultima atualizagdo: 02.11.2022/4
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OAHFIEZ XPHZHE TOY MPOIONTOX

MPIN TH XPHZH MAPAKAAQ AIABAXTE TIZ AKONOYOEX OAHTIEX
MPOION TA XPHZH MONO AMO OAONTIATPO

XPHXIH
OdovTiatpikA BAon yia mapaokevdouata Kat evoodovTika afecoudp.

TPOMOZX XPHIHZ

MpogTolpdote T BACN CUMEWVA PE TN EWTOYPAPIA YlA TNV KATAAANAN
mapaAlayn.

TomoBetr0TE TO O€ PHEPOG TTOU 0aG BOAEVEL

H ouokevaocia mepiéxet

- ENDO-STATION GO EASY 2 -kuva 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - kuva 2,

- ENDO-STATION GO MINI - kuva 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - kuva 4.

XEIPIZMOZ TOY NAPAZKEYAZIMATOZX

Ma va kaBapioete Tn Bdon, xpnotpomoiote (€016 vePO ME €va ATIO
ATTOPPUTTAVTIKO (GATTOVVL, UYPO TIATWV) KAl £€va HAAAKO TTAVI.

MHN xpnotpormoleite KaBaploTIKA OMwG aAKOOAEG, SIONUTEG, 0&éa Kabwg
®OeipouV Kal KATACTPEPOUV TO UAIKO.

NPOMYAAZEIX

S e nepintwon cofapol cUPPAVTOC IOV OXETICETAL UE TO TTPOIOV TTPETEL VA
EVNHEPWOOUV 0 KATAOKEVAOTAG KAl N appodia apyr TNG Xwpag otnv onoia
KOTOIKE{ 0 XpOTNG i 0 0OV,

AIAGEZIMEX MAPAANATEZ:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Huepopnvia tehevtaiag evnuépwong: 02.11.2022/4
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TOOTE KASUTAMISEKS JUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEGE JARGMISEID JUHISEID
TOOTE KASUTAMISEKS AINULT HAMBAARSTI POOLT

EESMARK
Hambaravi stend preparaatide ja endodontiliste tarvikute jaoks.

KASUTUSVIIS
Valmistage stendi vastavalt fotole sobivale variandile.
Asetage seda teile mugavasse kohta.

Pakend sisaldab.

- ENDO-STATION GO EASY 2 -fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - fot.2,

- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

TOOTE KAITLEMINE

Stendi puhastamiseks kasutage sooja vee koos 6rna pesuvahendiga (seep,
néudepesuvahend) ja pehmet lappi.

ARGE kasutage puhastusvahendeid, nagu alkoholid, lahustid, happed,
kuna see voib pdhjustada materjali rikumise ja tuhumise.

ETTEVAATUSABINOUD
Seadmega seotud tosiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja
kasutaja voi patsiendi elukohariigi padevaid asutusi.

SAADAVAD VARIANDID:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Viimase varskenduse kuupdev: 02.11.2022/4
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UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA

PRIJE UPORABE PROCITAJTE DONJE UPUTE
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUCIVO OD STRANE LIJECNIKA
STOMATOLOGA

NAMJENA
Stomatoloski stalak za preparate i endodontski pribor.

NACIN UPORABE
Sastavite stalak u skladu sa slikom za odgovarajucu inacicu.
Postavite ga na prikladno mjesto.

Pakiranje sadrzi.

- ENDO-STATION GO EASY 2 -fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 -fot. 2,

- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

POSTUPANJE S PROIZVODOM

Za pranje stalka upotrebljavajte toplu vodu s blagim deterdZzentom
(sapunom, sredstvom za pranje posuda) i meku krpu.

NE upotrebljavajte sredstva za ¢is¢enje poput alkohola, otapala, kiselina,
jer ¢e to potamniti i ostetiti materijal.

MJERE OPREZA
U slucaju ozbiljnih nezgoda povezanih s proizvodom, potrebno ih je
prijaviti proizvodacu i nadleznom tijelu drzave u kojoj korisnik ili pacijent
ima prebivaliste.

DOSTUPNE INACICE:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum posljednjeg azuriranja: 02.11.2022/4
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TUOTTEEN KAYTTOOHJEET

ENNEN KAYTTOA ON TUTUSTUTTAVA NAIHIN KAYTTOOHJEISIIN
TUOTE VAIN HAMMASLAAKARIN KAYTTOON

KAYTTOTARKOITUS
Hammasteline endodontiavalmisteita ja tarvikkeita varten.

KAYTTOTAPA
Valmistele jalusta kuvan mukaisesti vastaavaa vaihtoehtoa varten.
Aseta itselleen sopivaan paikkaan.

Pakkaus sisaltaa.

- ENDO-STATION GO EASY 2 -kuva 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - kuva 2,

- ENDO-STATION GO MINI - kuva 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - kuva 4.

TUOTTEEN KASITTELY

Puhdista jalusta lampimalla vedelld, miedolla pesuaineella (saippua,
astianpesuaine) ja pehmedlla liinalla.

ALA kdyta puhdistusaineita, kuten alkoholeja, liuottimia tai happoja, silla
ne himmentavat ja vahingoittavat materiaalia.

VAROTOIMET

Laitteeseen liittyvan vakavan vaaratilanteen sattuessa siita on ilmoitettava
valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttdja tai
potilas asuu.

SAATAVILLA OLEVAT VAIHTOEHDOT:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Viimeisen pdivityksen paivamaara: 02.11.2022/4
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LIETOSANAS PAMACIBA

PIRMS LIETOSANAS LUDZAM RUPIGI IEPAZITIES AR SIEM
LIETOSANAS NORADIJUMIEM
MATERIALU VAR IEGADATIES TIKAI SERTIFICETS ZOBARSTNIECIBAS
SPECIALISTS STOMATOLOGS

PIELIETOJUMS
Zobarstniecibas stativs endodontijas materialiem un piederumiem.

LIETOSANA
Stativu sagatavot saskana ar attiecigajam variantam pievienoto attélu.
Novietot sev érta vieta.

lepakojuma saturs.

- ENDO-STATION GO EASY 2 - 1. atteéls,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - 2. attéls,

- ENDO-STATION GO MINI - 3. attéls,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - 4. attéls.

IERICES LIETOSANA
Stativa mazgasanai izmantot siltu Gdeni, saudzigu mazgasanas lidzekli
(ziepes, trauku mazgajamo lidzekli) un mikstu draninu.

saboja materialu vai padara to matétu.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

Ja, saistiba ar produkta izmantosanu, ir radies nopietns apdraudéjums, par
to nepiecieSams zinot razotajam un tas valsts kompetentajai iestadei, kura
lietotajam vai pacientam ir pastaviga dzivesvieta.

PIEEJAMIE VARIANTI:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Pédéjas atjauninasanas datums: 02.11.2022/4
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GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET PRODUCT

NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE
GEBRUIKSAANWUZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR
TANDARTSEN

BESTEMMING
Tandheelkundige standaard voor endodontische preparaten en
accessoires.

GEBRUIKSAANWLIZING
Zet de standaard in elkaar volgens de foto van de betreffende variant.
Plaats hem op de door u gewenste plaats.

De verpakking bevat.

- ENDO-STATION GO EASY 2 - fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - fot. 2,

- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Gebruik voor het schoonmaken van de standaard warm water met een
mild schoonmaakmiddel (zeep, afwasmiddel) en een zacht doekje.
Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen als alcohol, oplosmiddelen of zuren
omdat het materiaal hierdoor dof wordt of beschadigd raakt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet
u dit melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land
waar de gebruiker of de patiént zijn woon- of verblijfplaats heeft.

BESCHIKBARE VARIANTEN:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum laatste actualisatie: 02.11.2022/4
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NAVOD NA POUZITIE VYROBKU

PRED POUZITiM SA OBOZNAMTE S TYMITO POKYNMI
VYROBOK IBA NA POUZITIE ZUBNYM LEKAROM

URCENIE
Stomatologicky stojan na endodontické pripravky a vybavenie.

SPOSOB POUZITIA
Pripravte vybranu verziu stojana podla obrazka.
Umiestnite ho na vhodnom mieste.

Balenie obsahuje.
- ENDO-STATION GO EASY 2 - fot. 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - fot. 2,
- ENDO-STATION GO MINI - fot. 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - fot. 4.

MANIPULACIA S VYROBKOM

Na umyvanie stojana pouzivajte tepld vodu s jemnym Ccistiacim
prostriedkom (mydlom, prostriedkom na umyvanie riadu) a makku
handri¢ku.

NEPOUZIVAJTE ¢istiace prostriedky ako su alkoholy, rozpustadla, kyseliny,
pretoze spdsobuju zmatnenie a poskodenie materialu.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

V pripade vyskytu vaznej nehody suvisiacej s vyrobkom, nahlaste tuto
skutoc¢nost vyrobcovi a prislusnému organu krajiny, v ktorej ma pouzivatel
alebo pacient svoje bydlisko.

DOSTUPNE VARIANTY:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum poslednej aktualizacie: 02.11.2022/4
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NAVODILA ZA UPORABO

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO
IZDELEK LAHKO UPORABLJAJO IZKLJUCNO STOMATOLOGI

NAMEN
Stomatolosko stojalo za endodontske pripravke in pripomocke.

UPORABA
Stojalo pripravite v skladu s sliko za ustrezno razli¢ico.
Postavite ga na zeleno mesto.

Pakiranje vsebuje:
- ENDO-STATION GO EASY 2 -slika 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 -slika 2,
- ENDO-STATION GO MINI - slika 3,
- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - slika 4.

UPORABA IZDELKA

Za ciScenje stojala uporabite toplo vodo z neagresivnim detergentom
(milom, detergentom za pomivanje posode) in mehko gobico.

NE uporabljajte cistilnih sredstev, kot so alkoholi, topila in kisline, saj le-ta

razbarvajo in poskodujejo material.

VARNOSTNA OPOZORILA

V primeru resne nesrece, povezane z izdelkom, je treba le-to prijaviti
proizvajalcu in pristojnemu organu, v drzavi prebivali$¢a uporabnika ali
pacienta.

DOSTOPNE RAZLICICE:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Datum zadnje posodobitve: 02.11.2022/4

SV
ENDO-STATION GO
BRUKSANVISNING

LAS DENNA INSTRUKTION INNAN ANVANDNING
PRODUKTEN AVSEDD UTESLUTANDE FOR ANVANDNING AV TANDLAKARE

TILLAMPNINGSOMRADE
Ett stall for endodontiska preparat och tillbehor.

BRUKSANVISNING
Forbered stallet enligt bild till implig variant.
Placera pa onskad plats.

Férpackningen innehaller.

- ENDO-STATION GO EASY 2 - bild 1,

- ENDO-STATION GO EASY 3 - bild 2,

- ENDO-STATION GO MINI - bild 3,

- ENDO-STATION GO GUTTA BOX 2X3/2X6/12 - bild 4.

PRODUKTHANTERING

Tvétta stallet i varmt vatten med milt rengoringsmedel (tval, diskmedel)
och mjuk trasa.

Anvénd INTE rengdringsmedel som alkohol, I6sningsmedel eller syror da
detta orsakar mattning och skador pa materialet.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Ifall ndgon allvarlig incident intréffar i samband med anvdndning av
produkten ska detta meddelas tillverkaren samt ldmplig myndighet i
anvéandarens eller patientens hemvistland.

TILLGANGLIGA VARIANTER:
ENDO-STATION GO Easy 2
ENDO-STATION GO Easy 3
ENDO-STATION GO MINI
ENDO-STATION GO Gutta Box 12
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x3
ENDO-STATION GO Gutta Box 2x6

Senaste uppdatering: 02.11.2022/4



